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1 Einleitung

Im Rahmen des Bund/L ander-Messprogramms Nord- und Ostsee (BLMP) werden fir biologi-
sche Untersuchungen Leistungsvergleiche in Form von Ringversuchen durchgefihrt. Damit wird
die Vergleichbarkeit der im BLMP erhobenen biologischen Daten gepriift und dokumentiert

sowie den internationalen Qualitétsanforderungen Rechnung getragen.

Ziel dieses ersten Chlorophyll a-Ringversuches im Rahmen des BLMP, war es, die Vergleich-
barkeit der mit unterschiedlichen Methoden ermittelten Chlorophyll a- und Phaeopigmentgehalte
zweler Algenproben zu Uberprifen. Im Einzelnen sollten folgende Chlorophyll a-Bestimmungs-
methoden verglichen werden:

1. DIN 38412 Teil 16 (Heil3-Ethanol-Extraktion, 1985),
2. HELCOM-Combine-Manual, C-4 (Kalt-Ethanol-Extraktion, HELCOM 1988) und
3. dievon den Laboren tatséchlich eingesetzte |aborinterne Routinemethode.

Die statistischen Auswertungen erfolgten mittels der Software PROLAB 2002 entsprechend der
DIN 38402 Teil 42 sowie der Q-Methode in Kombination mit dem Huber-Schétzer. Dariber

hinaus wurde ein von Cofino et al. (2000) vorgeschlagenes Auswerteverfahren eingesetzt.

Uber den zeitlichen Ablauf des Ringversuches gibt Tabelle 1 Auskunft.

Tabelle 1: Zeitlicher Ablauf des 1. Chlorophyll a-Ringversuches

Bearbeitungszeiten Tatigkeit

Januar 2000 — Juli 2000 Konzeption des Ringversuches

Oktober/November 2001 | Vorbereitung des Probenmaterials

Mérz 2002 Probenversand

April 2002 Datenrtckl auf

Juni/Juli 2002 Prifung der Urdaten

August/September 2002 Statistische Auswertung und Erstellung des Abschluf3oerichtes
November 2002 Ausgabe des Berichtes

Insgesamt haben 11 Einrichtungen am Ringversuch teilgenommen. Tabelle 10 (Anhang 6.1,
S. 38) enthélt eine alphabetisch geordnete Liste aler Ringversuchsteilnehmer.
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2 Material und M ethoden

2.1 Ringversuchsmaterial

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde die Universitdt Rostock, Institut fir Aquatische
Okologie, Meereshiologie durch die Qualitatssicherungsstelle beauftragt, 11 identische Ringver-
suchsprobensdtze mit jeweils zwel Proben verschiedener Chlorophyll a-Konzentrationen:
0-5 (-10) pg/l bzw. 20—-30 pug/l herzustellen, so dass jedem Ringversuchsteilnehmer 4
paralele Filter pro Methode und pro Konzentration zur Verfiigung gestellt werden konnten
(insgesamt 12 Filter pro Probe). Zusétzlich wurden Filter fur eine Homogenitétsprifung (50
Stiick), einen Stabilitétstest (24 Stiick) sowie Rickstellproben (10 Stiick) vorbereitet.

Die Probenahmen erfolgten fur die Probe 1 am 18.10.01 vom ,,FK Gadus® in der Ostsee vor
Warnemiinde und fir die Probe 2 am 15.11.01 vom Bootsanleger Dabitz, Dar3-Zingster
Boddenkette, Grabow (siehe Tabelle 2).

Die Wasserproben wurden Uber Glasfaser-Rundfilter GF 6 (Schleicher & Schuell, 50 mm Durch-
messer) bei einem maximalen Saugdruck von — 400 mbar filtriert, einzeln in Alufolie verpackt
und sofort bei — 70 °C eingefroren. Die Lagerung aller Filter erfolgte bis zur Ausgabe des Ring-
versuches ebenfalls bet —70°C im Dunkeln. Die Filterauswahl fur die Probensdtze, die
Homogenitéts- und Stabilitatsprifung sowie fur die Rickstellproben erfol gte randomisiert.

Tabelle 2: Herkunft der Ringversuchsproben und Angaben zur Probenahme

Proben- | Probe- geogr. geogr. [Station| Ent- |Gewds| Probe- | Probe- | Tempe- | Salinitat
Nummer | nahme- Breite Lange nahme-| ser- | nahme- |volumen| ratur Ober-
datum tiefe | tiefe | gerat (ml) Ober- | flachen-

(m) (m) flachen- | wasser

wasser (PSV)
¢S

Ostsee

1 [18.10.01|54° 11,39 N| 12° 02,41' [V 1 10 |Tauch- 1000 | 135 126
Warne- pumpe
muinde
Grabow Mess-

2 |1511.01|54° 12,92’ N| 12° 05,05 |BOS | g 1 |Pecher 300 95 34
anleger (Schopf-
Dahitz) proben)

Die Bestimmung der Chlorophyll a& und Phaeopigmentkonzentration zur Uberprifung der
Homogenitét und Stabilitét der tiefgefrorenen Filter wurde entsprechend der DIN 38412 Teil 16
(Hei3-Ethanol-Extraktion) durchgefiihrt. Zur Charakterisierung der Pigmentzusammensetzung
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der beiden Ringversuchsproben wurden je zwe Filter einer HPLC-Analyse (High-Performance
Liquid Chromatography), Doppel bestimmung, unterzogen (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2,
S. 8).

Tabelle 3: Artenmaldige Algenzusammensetzung der Ringversuchsproben

Probe 1 Probe 2
Dinophyceae: Ceratium furca Cyanabacteria:  Aphanothece clathrata
Ceratium fusus Aphanothece stagnina
Ceratiu. tripos var. subsalsum Merismopedia glauca
Prorocentrum micans Merismopedia warmingiana
Prorocentrum balticum Chroococcus limneticus
Dinophysis acuta Snowella lacustris
Lyngbya contorta
Cryptophyceae: Rhodomonas lacustris var.
planktonica Cryptophyceae:  Cryptomonas ovata
Rhodomonas lacustris var.

Dictyochophyceae: Dictyocha speculum planktonica

Bacillariophyceae: Cerataulina pelagica
Diatoma tenuis
Rhizosolenia alata
Thalassiosira eccentrica
Melosira varians

Chlorophyceae:  Dictyosphaerium pulchellum
Monoraphidium contortum
Monoraphidium. Komarkovae
Coelastrum asteroideum
Oocystis submarina
Kirchneriella lunaris
Scenedesmus div. sp.

Die Phytoplanktonzusammensetzung der Proben ist Tabelle 3 zu entnehmen. Die Phytoplankton-
gemeinschaft der Probe 1 stellt einen typischen Herbstaspekt grofizelliger Dinophyceen und
Diatomeen dar. In Probe 2 dominiert eine Gemeinschaft planktischer coccaler Cyanobacteria und
Chlorophyceen. Bei insgesamt sehr hohen Zelldichten Uberwiegen kleinere Formen (<5 um,
Picoplankton), z. T. mit massiven Koloniebildungen (z. B. Aphanothece clathrata, Aphanothece
stagnina).

Wie die mikroskopische Untersuchung, so zeigt auch die Charakterisierung der Pigmentzusam-
mensetzung mittels HPLC deutliche Unterschiede sowohl in der Zusammensetzung als auch in
den Konzentrationen der Einzelkomponenten zwischen beiden Proben (Tabelle 11, S. 39). Die
hohen Chlorophyll a- und c- sowie hohe Peridininkonzentrationen spiegeln die Dominanz der

Diatomeen und Dinophyceen in Probe 1 wider.
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Abbildung 1: HPLC-Chromatogramm der Probe 1 (westliche Ostsee) vom 18.10.01
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Abbildung 2: HPLC-Chromatogramm der Probe 2 (Bodden) vom 15.11.01
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In Probe 2 wurde neben hohen Chlorophyll a-Gehalten zusétzlich Zeaxanthin, Lutein,
Chlorophyll b und 3-Carotin gefunden, wahrend Chlorophyll ¢ und Peridinin kaum vorhanden
waren (Abbildung 2). Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Dominanz von Vertretern der

Cyanophyceae.

Die durch die HPLC-Analyse ermittelten Chlorophyll a-Konzentrationen (Tabelle 11, S. 39)
lagen fur Probe 1 (Ostsee) bei 2,71 pg/l (n = 4) und fur Probe 2 (Bodden) bel 10,57 ug/l (n = 4)
und waren damit jeweils um etwa die Héfte niedriger als die mittels Spektral photometer
bestimmten Konzentrationen (siehe Tabelle 4, S. 10 und Tabelle 5, S. 14).

2.2 Homogenitatsprufung

Da keine Wiederholungsuntersuchung der einzelnen Filter durchgefiihrt werden kann (,,zer-
stérende Untersuchung”), lasst sich fir die Probenhomogenitdt nur eine Obergrenze der
Standardabweichung ermitteln. Die Homogenitatsprifung wird dann als erfolgreich angesehen,
wenn die Obergrenze den Wert 10 % nicht Uberschreitet. Dies kann nattrlich nur dann gewahr-
leistet werden, wenn die Wiederhol standardabwei chung kleiner als 10 % ist.

Im einfachsten Fall wird eine zufédllige Auswahl von Unterproben gemessen und die daraus
ermittelte Standardabweichung zur Abschéatzung der Probenheterogenitdt verwendet. Weiter-
gehende Schlussfolgerungen kénnen mittels einer linearen Regression getroffen werden, wenn
eine systematische Auswahl (jede xte-Unterprobe) der Proben vorgenommen wird und die
Messungen randomisiert vorgenommen werden. Aus den Ergebnissen der Regressionsanalyse
lasst sich dann ablesen, wie sich die Standardabweichung aus einem zufélligen (Rest-
standardabweichung) und systematischen Anteil (Trend) zusammensetzt.

Zur Uberpriifung der Homogenitét der Ringversuchsproben wurden 25 Filter pro Probe zufélig
ausgewahlt und der Chlorophyll a- sowie der Phaeopigmentgehalt nach DIN 38 412 Tell 16
(Hei3-Ethanol-Extraktion) bestimmt. Die Messungen fanden fir Probe 1 nach dreiwdchiger und
fur Probe 2 nach ein- bis zweiwdchiger Lagerung der Filter statt. Die statistische Auswertung
erfolgte durch die quo data GmbH.

Die in Tabelle 4 zusammengestellten Ergebnisse zeigen in beiden Ringversuchsproben eine
zufriedenstellende Homogenitét der Chlorophyll a-Gehalte. Mit einer statistischen Sicherheit
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von 95 % liegt die relative Standardabweichung fur den Chlorophyll a-Gehalt der Probe 1
zwischen 5,24 % und 10,94 % und der Probe 2 zwischen 4,11 % und 8,37 %.

Tabelle 4 Ergebnisse der Homogenitatsuntersuchungen
Probe 1 Probe 2
Chlorophyll a [Phaeopigment |Chlorophyll a [Phaeopigment

Anzahl der Messwerte (n) 25 25 25 25
Anzahl M esswieder holungen 3 3 3 3
Gesamtmittelwert (ug/l) 5,02 1,04 19,35 417
Maximalwert (ug/l) 5,92 2,62 21,38 5,32
Minimalwert (ug/l) 4,24 0,34 17,10 2,20

relative Standar dabweichung

des Filter effektes 7,67 % 39,40 % 5,92 % 14,30 %
1 1 1] 1 Of - 0f - Of -
Konfl_denzmtervall far dle_STD 524 % 25,06 % 411%- 8.37 % 6,90 %
desFilter effektes (95 %-Niveau) 10,94 % 57,89% 22,46 %
Zeitliche Trends nicht nicht signifikanter nicht
nachwei shar nachwei sbar Einfluss der nachwei sbar

Probenahme-
und Messreihen-
folge nachweis-
bar, aber ohne
wesentliche
Auswirkung auf
das Prifergebnis

In Abbildung 3 bis Abbildung 5 sind jeweils die Mittelwerte von 3 Parallelmessungen, die
Standardabweichung sowie der Verlauf der linearen Regressionen (Trendlinien) der Chloro-

phyll a- (schwarze Lini€) und der Phaeopi gmentkonzentrationen (rote Linie) dargestellt.

Fir Probe 1 konnte weder ein Probenahmeeffekt noch ein Einfluss der Messreihenfolge festge-
stellt werden. Hingegen ist bel Probe 2 ein Einfluss sowohl der Probenahmereihenfolge
(Abbildung 4, S. 12) als auch der Messreihenfolge (Abbildung 5, S. 12) nachweisbar. Beide
Effekte sind negativ, d. h. mit héherer Filternummer bzw. spéterer Messung ist mit geringeren
Chlorophyll a-Gehalten zu rechnen. Diese Effekte wirken varianzvergrof3ernd. Der zeitliche
Probenahmeeffekt fuhrt im Extremfall bel den zuerst hergestellten Filtern gegentber dem
mittleren Wert zu einer Erhdhung der Chlorophyll a-Konzentration um knapp 6 %, wahrend bei

den zuletzt hergestellten Filtern ein Minderbefund um 6 % zu erwarten ist.

Der Effekt der Messreihenfolge fuhrt im Extremfall bei den zuerst gemessenen Filtern gegentiber
dem mittleren Wert zu einer Erhdhung der Chlorophyll a-Konzentration um ca. 4 %, wahrend
bel den zuletzt gemessenen Filtern ein Minderbefund um ebenfalls 4 % zu erwarten ist. Fur die

Ergebnisse der Ringversuchsteilnehmer spielt dieser Effekt jedoch keine Rolle.

10
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Im Vergleich zu den tatséchlich beobachteten relativen Vergleichsstandardabweichungen sind
diese Abweichungen jedoch als noch vernachlassigbar einzustufen, d. h. Uberschreitungen der
Toleranzgrenzen lassen sich in der Regel nicht auf die beobachteten Effekte zurtickfihren. Im
Rahmen der Laborbewertung wurden diese Effekte Uberpriift. Beachtet man, dass aufgrund der
Randomisierung die genannten Effekte zufélig wirksam sind, l&sst sich ermitteln, dass die zuge-
horige relative Standardabweichung bei 2,5 % liegt. Dieser Wert ist angesichts der realen zu er-
wartenden Heterogenitdt der Proben vernachlassigbar. Es zeigte sich bel der Auswertung der
Daten zur Homogenitétsuntersuchung, dass die erforderlichen Homogenitétskriterien auch ohne

Einbeziehung einer Korrektur eingehalten werden.

Bei der Phaeopigmentbestimmung ist bei Probe 2 ebenfalls ein geringer zeitlicher Effekte festzu-
stellen. Da zugleich die relativen Vergleichsstandardabwel chungen wesentlich gréR3er sind, kann

dieser Effekt as vernachl&ssigbar eingestuft werden.

Homogenitéatspr tfung Probe 1

+ Chlorophyll a
¢ Phaeopigmente
31 ] ——Linear (Chlorophyll a)

—Linear (Phaeopigmente)

{ }II . 3 o,%*

I t {lliizi -1t } t

—p—

156 1 86 126 131 141 91 106 26 76 81 116 56 151 101 61 6 111 51 66 16 136 11 31 166

Filter-Nummer

Abbildung 3: Homogenitatsprifung Probe 1 (3wdchige Lagerung). Die Abfolge der Filter ergibt sich
aus der Reihenfolge der Messung.
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Homogenitéatspr ifung Probe 2
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Abbildung 4: Homogenitétsprifung Probe 2 (1- bis 2wéchige Lagerung). Die Abfolge der Filter ergibt
sich aus der Reithenfolge der Probenahme.
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25

t
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. T e S 3 T —
. } t .
t
15 4
¢ Chlorophyll a
§ * Phaeopigmente
— Linear (Chlorophyll a)
10 4 — Linear (Phaeopigmente)
1.1 T 1 I { s § i O
P = — ac— s -
= *—3 T I - I 24 ® } 3 I
t

0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

320 315 260 365 285 370 280 360 230 290 330 245 235 340 265 210 335 305 255 295 345 355 270 205 240

Filter-Nummer

Abbildung 5:  Homogenitétsprifung Probe 2 (1- bis 2wdchige Lagerung). Die Abfolge der Filter ergibt
sich aus der Reihenfolge der Messung.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Wirkung einer etwaigen Heterogenitét der Ringver-
suchsproben auf die Z,-Scores as vernachlassigbar einzustufen ist. Wenn ein Labor mit seinem
Ergebnis nicht im Toleranzbereich liegen sollte, kann dies nicht durch eine Probe mit ab-
weichender Charakteristik erklart werden. Vielmehr ist in jedem Falle davon auszugehen, dass
die Hauptursache in der Messung durch das Labor selbst liegt.

Beziiglich der Phaeopigmentgehalte ist grundsétzlich nicht mit einer befriedigenden Ringver-
suchsauswertung zu rechnen, da sehr hohe Streuungen zu erwarten sind. Es ist nicht aus-
zuschlief3en, dass die beobachtete grof3e Variabilitdt durch das Messverfahren verursacht wird.
Hinsichtlich Chlorophyll a ist eine viel geringere Variabilitét festzustellen. Die in der Planung
des Ringversuches erwartete relative Vergleichsstandardabweichung liegt fir Chlorophyll a bei
20 %.

23  Stabilitatspriafung

Im Rahmen der Stabilitdtsuntersuchungen sollte festgestellt werden, ob die Proben Uber einen
Zeitraum von ca. 15 bis 20 Wochen stabil sind. Die Uberprifung auf etwaige Trends erfolgte

mittels erweiterter linearer Modelle durch die quo data GmbH..

Um die Stabilitat der filtrierten Proben wahrend der Lagerung bis zur endgiltigen Messung
durch die Ringversuchsteilnehmer zu Uberprifen, wurden von jeder Ringversuchsprobe zu drei
verschiedenen Zeitpunkten (Messzeitpunkte 1 — 3) je vier Filter hinsichtlich ihrer Pigmentgehalte
analysiert. FUr die Probe 1 wurden Messungen nach 21, 54 und 137 Tagen, fir die Probe 2 nach
12, 26 und 109 Tagen durchgefihrt. Die dritte und letzte Messung erfolgte fur beide Proben
zeitgleich mit der Durchfihrung der Analysen durch die Ringversuchsteilnehmer. Die
Ergebnisse sind Tabelle 5 und Abbildung 6 zu entnehmen. In Abbildung 6 (Mittelwerte + SD)
wird deutlich, dass sich die Pigmentgehalte im Verlauf der Lagerung bei beiden Proben nicht
verdndert haben. Die Konzentrationen bzw. die jeweiligen Mittelwerte liegen im Bereich der

Werte, wie sie bel der Homogenitétsprifung ermittelt wurden.

13
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Abbildung 6: Chlorophyll a- und Phaeopigmentgehalte der Probe 1 nach 21, 54 und 137-tégiger und der

Probe 2 nach 12, 26, und 109-tagiger Lagerung bei —70°C (n = 4), Stabilitétsprifung.

Tabelle 5: Ergebnisse der Stabilitétsuntersuchungen
L ager- vall'c[etr?- Maximal- | Minimal- | Standard- \Iigreﬁtzlf)e?lst-
zeit (ug/) wert (ug/l) | wert (ng/l) | abweichung (CV, %)
214 Chlorophyll a 5,48 5,72 4,93 0,26 47
Phaeopigment 1,16 1,3 0,73 0,10 8,6
Probe 544 Chlorophyll a 5,13 5,72 4,93 0,18 35
1 Phaeopigment | 0,78 1,3 0,73 0,05 6,4
1374 Chlorophyll a 5,23 6,12 4,44 0,70 134
Phaeopigment 0,93 1,12 0,79 0,15 16,1
124 Chlorophyll a | 18,42 19,73 17,43 1,04 5,6
Phaeopigment 3,89 4,83 3,44 0,41 10,5
Probe 26 Chlorophyll a | 18,50 19,73 17,43 0,16 0,9
2 Phaeopigment | 4,50 4,83 3,44 0,36 8,0
1094 Chlorophyll a | 18,83 20,06 18,09 0,86 4,6
Phaeopigment 451 5,48 4,13 0,65 14,4
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Eine Regressionsanalyse auf Basis der jeweiligen Mittelwerte konnte fur beide Proben keine
zeitlichen Effekte nachweisen, d. h. die Proben kénnen sowohl beziiglich der Chlorophyll a- als
auch bezlglich der Phaeopigmentgehalte als stabil angesehen werden. Der geschétzte Effekt der

Lagerung liegt bei beiden Proben im Bereich von maximal 4 % des Gesamtmittel wertes.

24  Statistische Auswertung der Ringver suchsdaten

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit drei verschiedenen Verfahren:
nach DIN 38402 Teil 42,
mittel s Q-Methode/Huber-Schétzer und
mittels Statistik nach Cofino (2000)

durch Herrn Uhlig (quo data GmbH). Zur Auswertung der ersten beiden Verfahren und teilweise
auch fur das dritte Verfahren wurde die Software PROLAB 2002 eingesetzt.

24.1 Auswertung nach DIN 38402 Teil 42

Diesem Auswerteverfahren liegt fur jede Probe-Merkmal-Kombination ein einfaktorielles Vari-
anzanalysemodell mit einem zufélligen Laboratoriumseffekt zugrunde. Die Ausreil3ertests
(Grubbs-Test, Cochran-Test) basieren auf der Annahme der Normalverteilung. Es wird dabel auf
folgende Ausrei3ertypen geprift:

Laborinterne Ausreif3er, d. h. ein von den Ubrigen Einzelwerten eines Labors stark
abweichender Messwert, der die Lage des jeweiligen Labormittelwertes deutlich ver-
schiebt (Ausreil3ertyp A)

Laborausrei[3erwert wegen zu stark abweichendem Labormittelwert im Vergleich zu den

Ubrigen Labormittelwerten (AusreiRertyp B)

Laborausrei3erwert wegen zu stark abweichender Standardabweichung, d. h. wegen zu

starker laborinterner Streuung (Ausrei3ertyp C)

Das Signifikanzniveau liegt bei der DIN 38402 A42 beim Grubbs-Test bei 10 % (Ausreil3ertyp A
und B) und beim Cochran-Test bei 1% (Ausreil3ertyp C). Nach Eliminierung der Ausreil3er,
wird die Prifung mit dem verkleinerten Datensatz solange wiederholt, bis keine weiteren

Ausreifer mehr ermittelt werden. Dies kann bel diesem Verfahren dazu fihren, dass eine
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ungerechtfertigt hohe Anzahl von Laboratorien als Ausrei(3erlaboratorien vom Typ B eliminiert

wird.

Vorlaufige Ausreil3erwerte werden wieder in den Datensatz einbezogen, wenn sie innerhalb des
sich aus den Labormittelwerten ergebenden Intervalls liegen. Die Vergleichsstandardabwei chung

wird durch die gewohnliche Standardabwel chung aller Messwerte bestimmt.

Der in der DIN ausgewiesene ,konventionell richtige Wert einer Probe“ wurde im Fall der
gepruften Untersuchungsverfahren jewells durch den Gesamtmittelwert fr Chlorophyll a bzw.

Phaeopigment représentiert.

24.2 Q-Methode/Huber-Schatzer

Nach Uhlig und Lischer (1998) empfiehlt sich im Rahmen von Ringversuchen fir die zur
externe analytische Qualitatssicherung zur Bestimmung des Mittelwertes und der Vergleichs-
standardabweichung die Verwendung robuster Auswertungsmethoden, die einen hohen Bruch-
punkt besitzen und sowohl unter Normalverteilung als auch unter rechtsschiefen Verteilungen
eine hohe Effizienz aufweisen. Als wirksame Methode wird das auf der Q-Methode basierende
Auswertungsverfahren empfohlen. Gemass dieser Methode werden zur Berechnung der Ver-
gleichsstandardabweichung alle Absolutdifferenzen der zu jewells unterschiedlichen Ring-
versuchsteilnehmern (Labore) gehdrenden Einzelwertpaare gebildet. Wenn bei allen Ringver-
suchsteilnehmern dieselbe Zahl von Mehrfachmessungen vorliegt, wird anschlief3end von allen
Absolutdifferenzen das 25 %-Quantil ermittelt. Der mit einem geeigneten Justierungsfaktor
multiplizierte Wert ist eine sehr effiziente Schétzung der Vergleichsstandardabweichung die zu-
dem noch den Vortell hat, dass der Bruchpunkt bel 50 % liegt, d. h. der prozentuale Anteil der
Labore ab dem die Schatzung beliebig falsch werden kann, erreicht fast 50 %. Dies entspricht
dem theoretischen Maximum. Sofern die Zahl der Mehrfachmessungen nicht bel allen Laboren

gleich i, ist eine modifizierte Berechnung erforderlich.

Liegen Mehrfachmessungen vor, kann das Q-Verfahren auch zur Schatzung der Wiederhol-
standardabweichung s verwendet werden. Grundlage der Wiederholstandardabweichung sind

nicht die Differenzen zwischen den Laboren, sondern die Differenzen innerhalb der Labore.

Da der Median zur Schétzung des Mittelwertes nicht empfohlen werden kann (Huber 1981),
wird alternativ der Huber-Schétzer eingesetzt, der einen Bruchpunkt von 50 % aufweist und
unter Normalverteilung mit 95 % eine hohe Effizienz besitzt. Bei diesem Verfahren wird auf der

Grundlage der geschétzten Wiederholstandardabweichung und der Vergleichsstandardab-
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weichung zunéchst eine robuste Schétzung der Labormittelwerte und dann eine robuste
Schatzung des Gesamtmittelwertes vorgenommen. Diese Schdtzung basiert auf einem

arithmetischen Mittel, wobel stark abweichende Werte heruntergewichtet werden.

Im vorliegenden Fall, wurde der robuste Gesamtmittelwert als Sollwert zugrunde gelegt.

2.4.3 Cofino-Statistik

Parallel zu den bereits genannten Auswertemethoden erfolgte auch die Auswertung mittels der
von Cofino et al. (2000) publizierten Methode, da dieses Verfahren von QUASIMEME fir die
Auswertung von Ringversuchsdaten empfohlen wird (2001).

Bel dieser Methode handelt es sich um ein Rechenverfahren, bel dem eine hypothetische
Verteilungsfunktion aller Messergebnisse durch Maximierung der Uberlappungen der
laborspezifischen Dichtefunktionen erzeugt wird. Fur diese hypothetische Verteilungsfunktion
gibt es unterschiedliche Lésungen. Im vorliegenden Bericht wird das von Cofino et al. als IMF1
(interlaboratory measurement function 1) bezeichnete Verfahren verwendet. Diesem liegt eine
gewichtete Summe laborspezifischer Messwertverteilungen zugrunde, wobei Labore mit stark
abweichenden Werten heruntergewichtet werden. Aus der ermittelten Verteilungsfunktion IMF1
wird sowohl der Sollwert, die Vergleichs- und die Wiederholstandardabweichung hergel eitet.
Eine Ermittlung von Toleranzgrenzen ist im Cofino-Verfahren nicht vorgesehen. Um die Er-
gebnisse mit den anderen statistischen Verfahren vergleichbar zu machen, wurden jedoch aus
den genannten Parametern die Toleranzgrenzen auf der Basis [Z,|=2 mittels der Software
ProLAB 2002 ermittelt.

25 Bewertungder Laborergebnisse

Fur die Bewertung wurde auf Erfahrungen bei chemischen Ringversuchen zurtickgegriffen. Dort
erfolgt die Qualitétsbewertung der Laboratorien auf der Grundlage normierter Abweichungen
der jewelligen Analysenergebnisse vom konventionell richtigen Wert. Die Abweichung von
diesem ,, Sollwert* wird dabel mittels sogenannter Z-Scores gemessen

Z-Score = (Analysenwert — Sollwert)/Soll-Standardabwei chung.

Sind die Analysenergebnisse normalverteilt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Absolutbetrag
des Z-Scores den Wert 2 nicht Uberschreitet bel 0,9545, d. h. bei ca. 95 %. Deshalb wird in den
meisten Fallen as Qualitdtsgrenze (g) ein Z-Score von 2 festgelegt. Wird dieser Wert
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Uberschritten, kann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % angenommen werden, dass das
Labor bel der betreffenden Analyse fehlerhaft gearbeitet hat. Da bei grolen Variations
koeffizienten (> 25 %) eine Bevorzugung von zu kleinen Labormittelwerten auftritt, wurde im
vorliegenden Fall ein korrigierte Z-Score, der sogenannte Z,-Score verwendet. Diesem liegt ein
asymmetrisches Toleranzintervall zugrunde, das dieser Tatsache Rechnung trégt. Gleichzeitig ist
damit gewdhrleistet, dass die untere Toleranzgrenze niemals < Null ist. Zur Ermittlung der Z,-

Scores werden die Z-Scores wie folgt modifiziert:

kgﬁ falls z<0
) K

Z, =
v {é&falls z2>0

wobei k; und k; durch die folgenden Gle chungen eindeutig bestimmt sind:

(kz +%J exp {-%kzz} :(kl +%jexp {%kf}
1 -1
[1—4{—;}} (@(ky)-@(~ky))=1-a

Néhere Einzelheiten hierzu in Uhlig 1998.

Dajeder Z,-Score statistisch gesehen eine Zufallsvariable ist, ist eine Bewertung auf Basis eines
einzelnen Z,-Wertes noch nicht sehr aussagefahig. So ist zwar festzuhalten, dass eine
Uberschreitung der Toleranzgrenze |Z,| = 2 bei durchschnittlich leistungsfahigen Laboren nur in
seltenen Falen (mit 5% Wahrscheinlichkeit) auftreten sollte, jedoch ist sehr haufig davon
auszugehen, dass selbst bei Laboren mit unzureichender Leistungsfahigkeit sehr haufig keine
Uberschreitung festzustellen ist. D. h. ist €in Z,-Score betragsmafig groRer als 2, kann mit hoher
statistischer Sicherheit angenommen werden, dass bei dem betreffenden Labor ein Problem
aufgetreten ist. Hingegen folgt aus einem Z,-Score kleiner als 2, noch nicht, dass das betreffende
Labor generell als kompetent angesehen werden kann.

3 Ergebnisse und Diskussion

Alle Ringversuchsteilnehmer bestétigten, dass sie die Proben in unversehrtem Zustand erhalten
hatten. Die Verschickung der fir die Labore bestimmten tiefgefrorenen Filter in entsprechenden
Transportbehédltern mit Trockeneis erfolgte am 04.03.2002. Mit dem Transport zu den Ringver-

suchsteilnehmern war ein kommerzielles Transportunternehmen beauftragt worden, das den
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Weitertransport Uber Nacht und die Anlieferung der Filter am 05.03.03 bis 10:00 Uhr garantieren
sollte, was auch mit zwei Ausnahmen, wo es Verzégerungen von bis zu 7 h gab, gewéhrleistet

war.

Der Bearbeitungszeitpunkt wurde den Laboren vorgegeben (Zeitraum 1 — 2 Tage), um den
Einfluss unterschiedlicher Lagerungsbedingungen so gering wie moglich zu halten. Mit einer
Ausnahme konnten alle Tellnehmer am 05.03.02 mit der Extraktion beginnen.

Bel der Abgabe der Ergebnisse gab es nur geringfugige Verzogerungen. Die letzten Daten lagen
eine Woche nach Ablauf des Abgabetermins bei der Qualitdtssicherungsstelle vor. Die Tabelle 6
gibt Auskunft darUber, wie lange die einzelnen Ringversuchsteilnehmer fur die Durchfihrung
der Untersuchungen bendtigten. Der Zeitaufwand fur die Anaysen lag durchschnittlich bel ca
6 h, fr die Dateneingabe bel ca. 2 h. Damit betrug der Gesamtaufwand im Durchschnitt ca. 8 h.

Tabelle 6: Bearbeitungszeiten fir die Analyse und die Dateneingabe

L abor Zeitaufwand fur die Zeitaufvx{and far die Gesamtaufwand (h)
Analyse (h) Dateneingabe (h)

02 4,0 15 55
03 8,0 1,0 9,0
04 9,0 8,0 17,0
05 1,8 15 3,3
06 55 0,8 8,3
07 7,0 3,0 10,0
08 6,5 15 8,0
09 50 0,5 6,5
10 4,0 1,0 55
11 9,5 0,5 10,0
12 5,0 1,0 6,0
MW 59 1,8 8,1

Bel einem Labor (08) differierten in zwei Fallen die schriftlich und elektronisch eingereichten
Daten. Auf Nachfrage wurden die schriftlich eingereichten Werte als korrekt eingestuft und den
statistischen Auswertungen zu Grunde gelegt.

Tabelle 7 gibt eine Ubersicht zu den von den Ringversuchsteilnehmern eingesetzten labor-
internen Routinemethoden. Details zu den im Einzelnen verwendeten laborinternen Verfahren
sind dem Anhang (Tabelle 28, S. 49) zu entnehmen. Die Labore 03, 04 ,06 ,08, 10 und 12 geben
an, dass ihre laborinterne Methode der DIN 38412 Teil 16 entspricht. Das HELCOM-V erfahren
wird nur von den Laboren 02 und 11 und nur in abgewandelter Form eingesetzt, indem das
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Extraktionsmittel Ethanol durch Aceton ersetzt wird. Nur das Labor 02 setzt routinemaldig ein
fluorometrisches Messverfahren ein.

Tabelle 7: Ubersicht zu den laborinternen Routinemethoden
Labor Laborinterne Routinemethode Mel3prinzip

02 HELCOM, aber mit 90 % Aceton | fluorometrisch

03 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

04 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

05 nach Jeffrey & Humphrey, spektrophotometrisch, 3-Punkt-Verfahren
Lorenzen; 90 % Aceton

06 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

07 nach Stickland u. Parsons, spektrophotometrisch, 3-Punkt-Verfahren
Lorenzen

08 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

09 nach Jeffrey spektrophotometrisch, 3-Punkt-Verfahren

10 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

11 HELCOM, aber mit 90 % Aceton | spektrophotometrisch, 3-Punkt-Verfahren

12 DIN 38412 Teil 16 spektrophotometrisch

Bel Anwendung der DIN 38412 Teil 16 wichen zwei Laboratorien von den Vorgaben ab. Labor
08 setzte ein Extraktionsvolumen von 100 ml ein und Labor 12 verwendete Kivetten mit 1 cm
Schichtdicke.

Das Labor 06 fuhrte keine Bestimmung nach HELCOM durch, fuhrte aber als Ersatz dafur einen
zweiten Durchlauf der laborinternen Routinemethode durch (statt Kaltextraktion nach HEL COM
wurde das Heil3extraktionsverfahren nach DIN 38412 Teil 16 eingesetzt). Diese Daten wurden
mit der Laborbezeichnung 06_02, gekennzeichnet.

Das Labor 07 wendete fur die Berechnung des Chlorophyll a- und des Phaeopigmentgehaltes im
Rahmen der laborinternen Routinemethode zwei verschiedene Berechnungsvorschriften an. Die
Berechnung nach Strickland & Parsons wurde mit der Labornummer 07 und die Berechnung
nach Lorenzen wurde mit der Bezeichnung 07 _03 gekennzeichnet. Dadurch wurde gewahr-
leistet, dass diese zusétzlichen Ergebnisse wie die Resultate unterschiedlicher Labore behandelt

und einer statistischen Prifung unterzogen werden konnten. Da von Labor 07 nicht angegeben
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wurde, welcher Berechnungsmethode die angegebenen Phaeopigmentgehalte zuzuordnen sind,
wurden diese beiden mdglichen Berechnungsverfahren zugeordnet.

Trotz der Vorgabe, dass die Ergebnisse nur mit einer Nachkommastelle abzugeben sind, wurden
von mehreren Laboren auch Werte mit zwei bis vier Nachkommastellen abgegeben (Labor 02,
04, 07, 08, 09, 10). Fir die statistischen Berechnungen wurden diese Daten nachtraglich auf eine
Nachkommastelle gerundet.

Bel Konzentrationsbestimmungen werden negative Konzentrationen routinemal3ig entweder auf
den Wert Null gesetzt oder als unter der Nachweisgrenze eingestuft. Die Labore 03, 05, 08, 10
und 12 lieferten negative Ergebnisse ab. Es war aus den Unterlagen der Ringversuchsteilnehmer
nicht ersichtlich, ob von einigen Laboren negative Konzentrationen auf Null gesetzt wurden.
Labor 08 setzte im Protokollausdruck die negativen Werte ohne Erlauterung in Klammern.
Kommentiert wurden negative Daten nur von Labor 04, das darauf hinwies, dass es im Routine-
betrieb, wenn entsprechend der DIN 38412 Teil 16 negative Werte fur den Phaeopigmentgehalt
berechnet werden, nachtréglich auf die Phaeopigmentkorrektur verzichtet und die Summe aus
Chlorophyll a und Phaeopigmenten mit folgender Formel berechnet (Loth und Raschewski
1989):

Chloropyll a + Phaeopigmente = 12,2* Ay* [Ve/(Vp*d)]

Av: Extinktion des Extraktes vor Ansduerung, gemessen bei 665 nm
Ve Volumen des Extraktes, in ml

Vp:  Volumen der filtrierten Wasserprobe, in |

d:  Schichtdicke der Klvette, in cm

Die von Labor 04 so ermittelten und als Summe Chlorophyll a und Phaeopigment bezeichneten
Ergebnisse (nach Loth und Raschewski 1989: Chlorophyll a-,roh“-Gehalt, der alle stérenden
Einflusse anderer Pigmente beinhaltet) lagen ca 2,2 bis 104% unter den nach
DIN 38412 Teil 16 ermittelten Chlorophyll a-Gehalten. Fir die statistische Bewertung wurden
im Fall des Labors 04 die nach DIN 38412 Teil 16 berechneten und angegebenen Werte
verwendet, da das Verfahren nach Loth und Raschewski (1989) nur fallweise auf enige

Messwerte angewendet wurde.

In der vorliegenden statistischen Auswertung wurde bewusst darauf verzichtet, die negativen
Werte zu eliminieren bzw. auf Null zu setzen, weil dadurch die Normalverteilungsvoraussetzung
verletzt wirde und damit das statistische Auswerteverfahren nach DIN 38402 Tell 42 in Frage
gestellt wére. Ein Vergleich der Messmethoden wére somit nicht moglich. Auch bei den Ubrigen

statistischen Auswerteverfahren kann die Nullsetzung oder Eliminierung negativer Messwerte
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(,Zensierung®) in die Irre fuhren. Dies wird besonders deutlich, wenn man folgenden Fall
betrachtet: Sind mehr als 50 % der Werte negativ, wird durch Nullsetzung der negativen Werte
die resultierende Vergleichsstandardabweichung nach der verwendeten Q-Methode gleich Null.
Ahnliches ist bei der Cofino-Methode zu erwarten. So ergeben sich bel allen drei statistischen
Auswerteverfahren spezifische Probleme, wenn Messwerte ,zensiert® werden. Unabhéngig
davon verursacht die ,Zensierung® eine ungewollte Verkleinerung der Vergleichsstandard-

abweichung und damit des resultierenden Toleranzbereiches.

Grundsétzlich ist festzustellen, dass unabhangig vom statistischen Auswerteverfahren fir die
Phaeopigmentbestimmung bel beiden Proben sehr hohe relative Standardabweichungen auf-
getreten sind, so dass, wie sich in den Voruntersuchungen bereits abzeichnete, diese Ergebnisse
nicht als reproduzierbar angesehen werden kénnen. Die Bewertung der Labore wird daher nur
auf Basis der Z,-Scores der Chlorophyll a-Ergebnisse vorgenommen. Trotzdem werden in den
folgenden Abschnitten der Vollstéandigkeit halber auch die Ergebnisse der Phaeopigmentbe-
stimmungen dargestel|t.

In den folgenden Abschnitten sind in den grafischen Ubersichtsdarstellungen der Z,-Scores

folgende Abkirzungen verwendet worden:

CHLO_DIN: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
CHLO_HEL :Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM

CHLO_INT: Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routinemethode
PHAE_DIN: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 Teil 16
PHAE_INT: Phaeopigmentbestimmung mit laborinterner Routinemethode.

Bel Auswertung nach DIN 38402 Teil 42 sind in den Abbildungen und Tabellen die Ausreil3er

wie folgt gekennzeichnet:

A: kennzeichnet die Labore, bei denen mittels des Grubbs-Tests ein Einzelausrei3er ermittelt
wurde

B: kennzeichnet die Labore, bei denen der Labormittelwert signifikant von den Ubrigen
Laboren abweicht

C:  beschreibt eine signifikant tberhohte laborinterne Standardabweichung

Die Laborkenndaten und Ergebnisse der Auswertung sind fir Probe 1 in Tabelle 12 bis Tabelle
16 (Anhang 6.1, S. 40 bis 42) und fur Probe 2 in Tabelle 17 bis Tabelle 21 (Anhang 6.1, S. 42 bis
45) zusammengefasst. Die Z,-Scores sind ebenfalls im Anhang 6.1 in Tabelle 22 bis Tabelle 27
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enthalten (S. 46 bis 48). Die Einzewertdarstellungen sind im Anhang 6.2 (Abbildung 16 bis
Abbildung 25, ab S. 49) zu finden. Eine Ubersicht zu den Details der laborinternen
Routinemethoden der einzelnen Ringversuchsteilnehmer enthélt die Tabelle 28 (Anhang 6.1,
S. 49).

3.1  Auswertung nach DIN 38402 Teil 42

Die Auswertung nach DIN 38402 Teil 42 zeigt fur Chlorophyll a bei alen drei Anaysen-
methoden relative Vergleichsstandardabweichungen im Bereich von 14 —-29 %. Sehr viel
groRere Abweichungen zwischen und innerhalb der Labore sind fur die Phaeopigmentgehalte
festzustellen. Die relativen Vergleichsstandardabweichungen liegen hier zwischen 87 % und
158 % und damit in den meisten Fallen deutlich oberhalb von 100 %.

Uberschreitungen der Toleranzgrenzen + 2 wurden bei den Z,-Scores folgender Labore festge-
stellt:

Probe 1. Labor 04 (Phaeopigmente, laborinterne Routinemethode)
Labor 05 (Chlorophyll a und Phaeopigmente, |aborinterne Routinemethode)
Labor 08 (Phaeopigmente, laborinterne Routinemethode)
Labor 10 (Phaeopigmente, DIN 38412 Teil 16)

Probe 2: Labor 04 (Chlorophyll a, DIN 38412 Teil 16)
Labor 05 (Phaeopigmente, laborinterne Routinemethode)
Labor 08 (Phaeopigmente, DIN 38412 Teil 16 und laborinterne Routinemethode)
Labor 12 (Chlorophyll a, DIN 38412 Teil 16)

Bei Einbeziehung eines Korrekturwertes zur Bericksichtigung des méglichen Probenahme-
effektes (siehe Abschnitt 2.2, S. 9) auf die Chlorophyll a-Bestimmung der Probe 2 ist
festzustellen, dass fir Labor 12 keine Uberschreitung der Toleranzgrenzen mehr vorliegen

wirde. Hier handelt es sich also um einen Grenzfall.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine ganze Reihe von Ausreil3ern vom Typ A
(EinzelausreiRer) und Typ C (Uberhdhte laborinterne Streuung) ermittelt wurden. Diese
Ausreif3er werden gemald DIN 38402 Teil 42 fur die Ermittlung der Ringversuchskennwerte und
die Bestimmung der Toleranzgrenzen eliminiert. Zur Bestimmung der Z,-Scores werden

Ausreif3er von Typ B und C wieder in die Berechnung einbezogen.
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Abbildung 7: Z,-Scores Probe 1 (DIN 38402 Teil 42)
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Abbildung 8:  Z,-Scores Probe 2 (DIN 38402 Teil 42)
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3.2  Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schatzer

Die Auswertung nach der Q-Methode zeigt fir die Chlorophyll a-Bestimmung bei allen drel
Anaysenmethoden relative Vergleichsstandardabweichungen im Bereich von 17 - 30 %. Sehr
viel grofiere Abweichungen zwischen den Laboren sind wiederum auch bei diesem statistischen
Auswerteverfahren fur die Phaeopigmentbestimmung festzustellen. Sie liegen im Bereich von
110 — 140 %. Auch innerhab der Labore sind sehr hohe Abweichungen festzustellen. So liegen
die relativen Wiederhol standardabwei chungen im Bereich von 47 — 81 %.

Es wurden mit Ausnahme von Labor 12 bei den gleichen Laboren und Parametern Uber-
schreitungen des Z,-Scores von 2 festgestellt, wie bei der Auswertung nach DIN 38402 Tell 42.
Die Werte fir die Z,-Scores sind im Vergleich zur Auswertung nach DIN 38402 Teil 42 etwas
niedriger. Bel Labor 12 konnte im Unterschied zur DIN 38402 Teil 42 bei Verwendung der Q-
Methode keine Uberschreitung des Z,-Scores von 2 bei Probe 2 (Chlorophyll a,
DIN 38412 Teil 16) festgestellt werden.

Fur die nach DIN 38412 Teil 16 ermittelten Daten erfolgte auf Grundlage der von den Ringver-
suchsteilnehmern mitgelieferten Extinktionswerte eine Nachberechnung der Chlorophyll a- und
Phaeopigmentgehalte. Beim Vergleich der Ergebnisse fiel auf, dass schon bei der Berechnung
Abweichungen zwischen den Angaben der Ringversuchsteilnehmer und den neuberechneten
Daten festzustellen waren, die unterschiedlichste Ursachen hatten:

Schreibfehler/Datentibertragungsfehler,

Weglassen der Trubungskorrektur,

methodische Abweichungen zu den Vorgaben,
Rechenfehler,

negative Konzentrationen wurden auf Null gesetzt,
negative Extinktionen wurden auf Null gesetzt,
unzul ssige Rundungen bei Zwischenberechnungen.

Vergleicht man die nach der Neuberechnung mit der Q-Methode ermittelten relativen Ver-
gleichsstandardabweichungen mit den urspriinglichen Werten, so zeigt sich fur Chlorophyll a
eine Verminderung (bei Probe 2 um fast 10 %) und fur die Phaeopigmentgehalte eine Erhéhung
(bel Probe 1 um fast 54 %). Damit wirde es zu Verschiebungen in der Laborbewertung auf
Grundlage der Z,-Scores kommen. So wirde beispielsweise bei Chlorophyll a bei Probe 2 fir
das Labor 04 keine Uberschreitung mehr festzustellen sein, dafiir aber bei Labor 03 und Labor
08, die aufféllig niedrigere bzw. hohere Chlorophyll a-Gehalte in der Probe 2 ermittelt haben
und vorher aufgrund der hoheren Gesamtstreuung nicht auffielen. Dies zeigt, dass eine
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einheitliche Vorgehensweise bel den Berechnungsschritten zur Ermittlung der Konzentrations-

werte einen ganz wesentlicher Bestandteil der analytischen Qualitétssicherung darstellt.

CHLO_DIN CHLO_HEL CHLO_INT PHAE_DIN PHAE_INT
02 > <]
03 { 4 .
o q q > s
05 ‘ < -2.482 ’ -5.009
06 > P <] {
0602 | )
E 07 4 | -
07_03 } -
08 | 4 < 4 22
09 >
10 < -2.199
1 > > < <
12 > < < |
-2 0 0 -2 0 2 -2 0 2 0 2
Zu-Score
Abbildung 9:  Z,-Scores Probe 1 (Q-Methode, Huber-Schétzer)
CHLO_DIN CHLO_HEL CHLO_INT PHAE_DIN PHAE_INT
02 ) ) -
03 | - | 4 |
04 -4.261 4 4 ‘
05 } < ‘ -4.034
06 ) -
. 0602 2 >
g 07 4 > 4
07_03 > | )
08 > ’ { -5.117 2.541
09 > 4 4
10 - 4 |
1 > > > <4 > |
12 - 4 | g 4
-2 0 0 -2 0 2 -2 0 2 0 2
Zu-Score

Abbildung 10: Z,-Scores Probe 2 (Q-Methode, Huber-Schétzer)
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Zusétzlich wurde fur die nach DIN 38412 Teil 16 gemessenen Extinktionen der Chlorophyll a-
(,roh*)-Gehalt nach Loth et al. entsprechend der auf S. 20 angegebenen Formel berechnet. Vorteil
ist, dass der Ansduerungsschritt entfallt und sich der Messaufwand damit erheblich verringert.
Der relative Vergle chsvariationskoeffizient verringert sich deutlich auf ca. 13 % (Probe 1) bzw.
9% (Probe 2), d.h. die so berechneten Ergebnisse sind wesentlich besser vergleichbar.
AulRerdem konnen diese Werte direkt mit den Ergebnissen der HELCOM-Methode verglichen
werden, da hier bei spektrophotometrischer Messung die Phaeopigmentkorrektur von vornherein
ausgeschlossen wird. Aus den genannten Griinden sollte eine Uberpriifung und Uberarbeitung
der bestehenden DIN 38412 Tell 16 und der [1SO 10260 erfolgen. Zur genaueren

Charakterisierung der Pigmentzusammensetzung sollte die HPLC herangezogen werden.

Tabelle 8: Vergleich Labordaten/Neuberechnung sowie Berechnung Chlorophyll a-(,roh*)-Gehalt
nach Loth et al., Probe 1 nach DIN 38412 Tell 16

Probe 1, Q-M ethode/Huber -Schétzer, |Zu|<2,000

Chlorophyll a Phaeopigmente (C?l)?]ro)pgiu;t
/|
L abor Urdaten| Z,- heube- | Z,- Urdaten| Z,- heube- | Z,- #agch Z-
po/l Score rechnet | Score po/l Score rechnet | Score Lothet | Score
po/l neu po/l neu al.
02 58 0,68 5,8 0,64 0,9 -0,27 0,9 0,09 6,3 1,18
03 4,6 -0,21 4,6 -0,36 0,9 -0,08 0,1 -1,94 47 -1,04
04 4,3 -0,47 43 -0,61 1,6 0,34 1,6 0,48 5,3 -0,14
05 4,2 -0,56 4,9 -0,01 1,6 0,32 -0,1 -2,54 4,9 -0,67
06 5,8 0,68 5,8 0,64 0,3 -1,59 0,1 -2,03 58 0,56
07 4,5 -0,33 45 -0,46 29 1,07 29 1,20 6,2 1,02
08 3,7 -1,05 39 -1,08 1,6 0,35 0,9 0,13 44 -1,45
09 51 0,22 51 0,15 0,9 -0,27 0,9 0,09 5,6 0,30
10 50 0,13 4,9 -0,01 0,1 -2,2 0,1 -2,03 5,0 -0,55
11 50 0,13 5,0 0,05 0,6 -0,99 0,6 -0,49 53 -0,07
12 4,8 -0,02 5,2 0,19 0,7 -0,69 0,6 -0,49 55 0,17
Gesamtmittelwert 48 49 1,0 0,7 54
relative Vergleichs
standar d- 24,48 22,47 138,77 192,37 13,25
abweichung
relative Wiederhol-
standar d- 13,10 12,79 74,07 101,41 7,84
abweichung
untere Toleranz- 2.7 2.9 01 01 4.0
grenze
g?;ggo'eranz' 7,6 75 46 4.4 6,9
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Tabelle 9:

nach Loth et a., Probe 2 nach DIN 38412 Teil 16

Vergleich Labordaten/Neuberechnung sowie Berechnung Chlorophyll a-(,roh*)-Gehalt

Praobe 2, Q-M ethode/Huber -Schétzer, |Zu|<2,000

. Chlorophyll a-
Chlorophyll a Phaeopigmente (.roh*)-Gehalt
) ] Hg/l
L abor Urdaten| Z,- neube- Zu Urdaten| Z,- neube- Zu nach Z
rechnet | Score rechnet | Score
po/l Score po/l Score Lothet | Score
po/l neu po/l neu al
02 19,7 0,33 19,7 0,19 44 0,14 4.4 0,16 22,3 0,46
03 13,9 -1,12 13,8 -2,20 5,6 0,36 56 0,35 17,1 -2,21
04 1,8 -4.26 20,2 0,37 0,6 -1,92 1,8 -1,09 21,3 -0,04
05 20,5 0,49 20,7 0,54 49 0,23 0,6 -1,89 21,0 -0,16
06 18,8 0,14 18,8 -0,16 40 0,07 472 0,14 21,4 0,02
07 19,1 0,21 19,1 -0,02 7.4 0,7 7.4 0,63 23,5 1,00
08 25,2 1,46 25,2 2,16 -4.4 -5,12 -4,4 -5,36 22,6 0,60
09 18,6 0,09 18,6 -0,25 6,1 0,45 6,1 0,42 22,1 0,38
10 19,3 0,23 18,8 -0,17 0,7 -1,88 1,2 -1,51 19,4 -1,00
11 21,2 0,64 21,2 0,72 2,6 -0,67 2,6 -0,55 22,7 0,65
12 12,3 -1,51 21,0 0,64 10,2 1,21 3,3 -0,01 22,9 0,72
Gesamtmittelwert 18,1 19,2 3,6 3,3 21,3
Vergleichsvariatio 23,26 1351 110,96 139,38 9,45
nskoeffizient
Wiederholvariatio 8,13 9,06 58,50 66,13 6,05
nskoeffizient
untere Toleranz- 105 14,3 05 05 17,5
grenze
obere Toleranz- 278 248 145 16,1 25,6
grenze

3.3

Auswertung nach Cofino

Die Auswertung nach Cofino zeigt fur die Chlorophyll a-Bestimmung bel Probe 1 fiur die
HELCOM- und die DIN-Methode relative V erglei chstandardabweichungen im Bereich von 22 —
25 %, wahrend mit den laborinternen Routinemethoden ein Wert von nur 12 % festgestellt wird.

Bel Probe 2 zeigt sich jedoch ein auffalig anderes Bild. Hier ergeben sich fur Chlorophyll a bei

alen drei Methoden relative Vergleichstandardabweichungen im Bereich von 14 — 17 %. Diese

im Vergleich zu den anderen dtatistischen Auswerteverfahren deutlich niedrigeren Werte

erkléren sich daraus, dass bei der Cofino-Methode die Streuung innerhalb der Labore einen

erheblichen Einfluss auf die Vergle chsstandardabweichung haben kann, wenn — wie im Falle

von Probe 2 — die Streuung innerhalb der Labore wesentlich kleiner ist als zwischen den

Laboren.
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Fur die Phaeopigmentbestimmung sind wiederum sehr hohe relative Verglechsstandard-
abweichungen im Bereich von. ca. 90 — 160 % festzustellen.

Zusétzlich zu den gleichen Laboren und Parametern bei denen nach der DIN 38402 Teil 42
Uberschreitungen des Z,-Scores von 2 festgestellt wurden, wurden bei Probe 2 weitere Uber-

schreitungen des Z,-Scores von 2 festgestellt:
Labor 03 (Chlorophyll a, DIN 38412 Teil 16 und HELCOM)
Labor 04 (Phaeopigmente, DIN 38412 Teil 16)
Labor 05 (Chlorophyll a, HELCOM)
Labor 08 (Chlorophyll a, DIN 38412 Teil 16)
Labor 10 (Chlorophyll a, HELCOM)

Bel Beriicksichtigung des Probenahmeeffektes auf die Ergebnisse der Chlorophyll a-
Bestimmung fur Probe 2 ( siehe Abschnitt 2.2, S. 9) wurde festgestellt, dass auch bei Einbe-
ziehung eines Korrekturwertes fir die Labore 03, 05, 08 und 10 keine glnstigere Bewertung
erfolgen wirde. Bel den Ubrigen Laboren ist eine sehr viel geringere Streuung as bei den
genannten Laboren festzustellen, d. h. bei den Methoden nach DIN und HELCOM liegen jeweils
eine ganze Reihe von Laboren sehr dicht beieinander, wahrend eine weitere Gruppe deutlichere
Abweichungen zeigt. Die Cofino-Methode identifiziert bei Probe 2 offenbar eine sehr homogene
Subpopulation (02, 06, 06_02, 07, 07_03, 09, 11), von der die Ubrigen Labore mehr oder weniger
stark abweichen. Ob es sich bei letzteren tatsachlich um statistisch signifikant abweichende
Labore handelt, ist jedoch nicht abgesichert.

Da die Cofino-Statistik derzeit nur als deskriptives Verfahren eingesetzt werden kann, kann bel
einem Z,-Score, der betragsmaldig grofder as 2 ist, noch nicht mit hoher statistischer Sicherheit
angenommen werden, dass bel dem betreffenden Labor ein Problem aufgetreten ist. Dabei ist
festzuhalten, dass die Toleranzgrenzen implizit aus der Wiederholstandardabweichung her-
geleitet werden. Insbesondere ist davon auszugehen, dass der Anteil der Labore aulerhalb der
Toleranzgrenzen durch den Quotienten aus Vergle chsstandardabweichung und Wiederhol-
standardabweichung bestimmt ist. Wenn dieser Quotient sehr grof3 wird, wird auch der Anteil
der nicht erfolgreichen Labore sehr grol3. Obgleich dieses Problem grundsétzlich bekannt zu sein
scheint, liegt bislang keine praktikable Alternative vor.
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Abbildung 11: Z,-Scores Probe 1 (nach Cofino)
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Abbildung 12: Z,-Scores Probe 2 (nach Cofino)
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34  Vergleichende Bewertung der ver schiedenen Chlorophyll a-Bestimmungsmethoden

Vergleicht man die Ergebnisse der drei Analysenmethoden wird deutlich, dass die relative Ver-
gleichsstandardabweichung der Chlorophyll a-Bestimmung unabhangig vom statistischen Aus-
werteverfahren fast immer unterhalb 30 % liegt (DIN-Methode: ca. 24 %, HEL COM-Methode:
ca. 30 %, laborinterne Routinemethode: ca. 17 — 20 %). Die HELCOM-Methode weist damit
gegentber den beiden anderen Methoden unabhéngig vom verwendeten statistischen
Auswerteverfahren eine etwas hohere Streuung auf. Das ist moglicherweise auf mangelnde
Erfahrungen mit dieser Methode zurtickzufiihren, denn nur zwei Labore hatten angegeben, dass
sie die HELCOM-Methode in abgewandelter Form als laborinterne Routinemethode einsetzen.
Aufféllig ist weiterhin, dass die Anwendung der laborinternen Methoden deutlich bessere
Resultate als die DIN-Methode liefert. Eine Ursache konnte darin bestehen, dass die Labore mit
ihrer eigenen Methode eine langere Erfahrung haben und daher routinierter umgehen. Nur 6 der
11 Labore hatten angegeben, dass sie die DIN-Methode als laborinternes Verfahren einsetzen,
diese schneiden jedoch nicht unbedingt besser ab, als die anderen Labore. Ob die beobachteten
Unterschiede zwischen den drei Methoden wirklich verfahrensbedingt sind, 1&sst sich nur mit
Hilfe einer Methodenvalidierung ermitteln. Das wiirde aber voraussetzen, dass alle Laboratorien

mit den einzelnen Untersuchungsverfahren gut vertraut sind.

Im Vergleich zur Chlorophyll a-Bestimmung erweist sich die Bestimmung der Phaeopigmente
als aulerst fehlerbehaftet. Mit einer relativen Vergleichsstandardabweichung von deutlich mehr
as 100% be adlen 3 Anaysenverfahren kann keine der drel betrachteten Methoden als
praktikables Verfahren zur Phaeopigment-Bestimmung angesehen werden. In diesem Zusam-
menhang ist auf das Ergebnis der Homogenitatsuntersuchung zu verweisen, in dem sich die sehr
hohe Variabilitét bereits abgezeichnet hat.

Vergleicht man die relativen Verglei chsstandardabweichungen der beiden Proben, so sind diese
sehr dhnlich und in erster Naherung kann davon ausgegangen werden, dass keine wesentlichen
Einflisse der Konzentration zu erwarten sind, d. h. die relativen Abweichungen zwischen den
Laboren sind scheinbar unabhéngig von den Mittelwerten selbst. Bezlglich der Wiederhol-
standardabweichung hingegen zeigt sich, das bel einer geringeren Konzentration deutlich héhere
relative Fehler auftreten. Dies bedeutet, dass mit geringerer Konzentration die zufélligen Mess-
abweichungen im Vergleich zu den systematischen Abweichungen der Labore von zunehmender
Bedeutung sind.

Die Wiederholstandardabweichung liegt bei Probe 1 fur Chlorophylla bel allen drei

Anaysenmethoden und unabhangig von dem verwendeten statistischen Verfahren fast immer
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oberhalb von 10 %, wobei das Ergebnis fur das DIN-Verfahren nach DIN 38402 Tell 42 mit
einem Wert von uber 20 % besonders aufféllig ist. Hingegen liegt bel Probe 2 die Wiederhol-

standardabweichung in den meisten Fallen unter 10 %.

Fur die Phaeopigment-Bestimmung liegen die Wiederholstandardabweichungen in allen Félen
deutlich tber 50 %, was wiederum bestétigt, dass die zugrundeliegende Messmethodik grund-
sétzlich Uberdacht werden musste.

Um Ruckschlisse auf die Prézision und Richtigkeit der Ergebnisse ziehen zu kénnen, kann man
auch die Auswertung nach Youden einsetzen und sogenannte Y ouden-Diagramme erstellen. In
diesen Diagrammen werden die ermittelten laborspezifischen Abweichungen jeweils fur beide
Proben als Streudiagramm grafisch dargestellt. Dies ermoglicht Rickschltsse Uber syste-
matische, probentibergreifende Effekte. Solche Effekte lassen sich a's Laboreffekte deuten, d. h.
als Hinwels darauf, dass die Labore systematisch unterschiedlich vorgehen. Sofern die Mess-
fehler ausschliefdlich probentbergreifend wirksam sind und keine sonstigen zufdlligen Ab-
weichungen auftreten, missten alle Labore auf einer Geraden liegen. Dies entspréache einer
Korrelation von 100 %. In der Realitdt werden neben probenibergreifenden Messfehlern auch
weitere probenspezifische Fehler auftreten, so dass die Korrelation kleiner als 100 % ist. Sofern
keinerlel probentbergreifende Fehler wirksam sind, liegt die Korrelation bei 0%, d. h. im
Streudiagramm ist keinerlel systematischer Zusammenhang festzustellen.

Bel der Auswertung der Daten nach Youden waren fir die Chlorophyll a-Bestimmung nach
DIN 38412 Teil 16 keine probentbergreifenden Effekte festzustellen. Die Korrelation der Z,-
Scores fur beide Proben liegt mit 1,4 % sehr nahe bei 0 % (Abbildung 13). Hingegen ist fur die
HELCOM-Methode mit einem Korrelationskoeffizienten von 78,5% eine sehr deutliche
Korrelation festzustellen (Abbildung 14). Dies deutet darauf hin, dass ein grof3er Teil der
festgestellten Abweichungen systematischen Ursprungs sind, d. h. die Labore gehen nicht nach
einer einheitlichen Methode vor, sondern unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise sehr
deutlich, was sowohl auf Probleme in der Methodenbeschreibung al's auch auf mangelnde Ubung
der Labore zurtickzufihren sein kann. Ein dhnliches Bild zeigt sich bei den laborinternen
Methoden. Hier liegt der Korrelationskoeffizient bei 71,5 % (Abbildung 15), was wiederum auf
einen hohen Anteil laborsystematischer Abweichungen hindeutet, Dies ist nicht unbedingt
Uberraschend, da bel unterschiedlichen Methoden auch mit unterschiedlichen systematischen
Fehlern zu rechnen ist. Ahnliche Verhatnisse bestehen bei der Bestimmung der Phaeopigmente.
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Probe 2

Probe 1

Abbildung 13: Y oudenplot, Merkmal Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16,
Korrelationskoeffizient 1,4 %
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Abbildung 14: Y oudenplot, Merkmal Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM,
Korrelationskoeffizient 78,5 %
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Abbildung 15: Y oudenplot, Merkmal Chlorophyll a-Bestimmung mittels laborinterner Routinemethode,
Korrelationskoeffizient 71,5 %

3.5 Vegleichende Betrachtung der verschiedenen statistischen Auswerteverfahren

Beim Vergleich der verschiedenen statistischen Auswertemethoden ist festzustellen, dass bei
Vorliegen von Ausreif3ern mit der Methode DIN 38402 Teil 42 erhebliche, scheinbar zuféllige,
Schwankungen der Resultate auftreten konnen.

Bel der Cofino-Methode ist kritisch anzumerken, dass sie die Ermittlung von Toleranzgrenzen
nicht vorsieht. Die Autoren der Cofino-Methode weisen darauf hin, dass der besondere Vorteil
der Methodik gegentiber robusten Verfahren darin besteht, unterschiedliche Teilpopulationen
identifizieren zu kénnen und auch bel schiefen, asymmetrischen Verteilungen einsetzbar zu sein.
Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass mit dieser Methode Pseudopopulationen
identifiziert werden. Andere Verfahren wie die Q-Methode sind ebenfalls zur Identifizierung von
Teilpopulationen und zum Einsatz bei schiefen Verteilungen in der Lage. Speziell bei starken
Diskrepanzen zwischen Wiederhol- und Vergleichsstandardabweichung fihrt die Cofino-
Methode zu einer erheblichen Unterschéatzung der Vergleichstandardabweichung. Da dies so ist,
diskutieren Cofino et a. diverse Alternativen, die auf dem MAD (Median of Absolute
Deviations. Median der Absolutabweichungen), einer robusten Methode, basieren. Auf eine

weitergehende Untersuchung dieser Alternativen wurde verzichtet, da anzunehmen ist, dass sich
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die ungunstigen Eigenschaften des MAD auch auf die darauf aufbauende Cofino-Statistik
Ubertragen.

4 Zusammenfassung und Schlussfolger ungen

Im Rahmen der Qualitatssicherung des BLMP wurde 2002 ein Ringversuch zur Vergleichbarkeit
verschiedener Methoden zu Chlorophyll a-Bestimmung mit Probenmaterial aus der Ostsee

durchgefiihrt, an dem 11 Labore teilnahmen.

Das vorliegende Datenmaterial wurde statistisch ausgewertet und lasst folgende Schluss-
folgerungen zu:

Die Bestimmung des Chlorophyll a-Gehaltes ist mit alen drel untersuchten Analysenverfahren
durchfthrbar und weist bei Anwendung der DIN-Methode eine relative Vergleichsstandardab-
weichung von ca 24 % auf. Eine Streuung von ca 30% ergibt sich bei Anwendung der
HELCOM-Methode. Die kleinsten relativen Vergleichsstandardabweichungen konnten bel
Anwendung der |aborinternen Routinemethoden festgestellt werden (17 — 20 %).

Der robuste Mittelwert (Q-Methode/Huber-Schétzer) fur Chlorophyll a der Probe 1 liegt bel der
laborinternen Routinemethode mit 5,35 pg/l etwas Uber den Werten der DIN-Methode
(4,82 ug/l) und der HEL COM-Methode (4,69 ug/l). Ahnlich verhét es sich bei der Probe 2, hier
liegt der robuste Mittelwerte fir Chlorophyll a bei der laborinterne Routinemethode bei
18,99 pg/l bzw. bei 18,13 ug/l (DIN-Methode) und 17,83 pg/l (HELCOM-Methode). Die
beobachteten Unterschiede sind relativ gering, insbesondere wenn man berticksichtigt, dass nach
DIN 38412 Teil 16 die Ergebnisse auf 1 pug/l gerundet angegeben werden sollen.

Bei folgenden Laboren traten bei der Chlorophyll a-Bestimmung bei den Z,-Scores Uber-

schreitungen der Toleranzgrenzen + 2 auf:

DIN 38404 Tell 42 Q-Methode/Huber schatzer Cofino-Methode
04 (Probe 2: DIN 38412 Teil 16), | 04 (Probe 2: 03 (Probe 2: DIN 38412 Tell 16,
05 (Probe 1: laborinterne DIN 38412 Teil 16), HELCOM),
Routinemethode), 05 (Probe 1: laborinterne 04 (Probe 2: DIN 38412 Teil 16),
(12)* (Probe2: Routinemethode) 05 (Probe 1: laborinterne
DIN 38412 Teil 16) Routinemethode; Probe 2:
(* siehe Abschnitt 2.4.1, HELCOM),
S. 15 und Abschnitt 3.1, 08 (Probe 2: DIN 38412 Teil 16),
S. 23): 10 (Probe 2: HELCOM)
12 (Probe 2: DIN 38412 Teil 16)
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Diesen Laboratorien wird empfohlen ihre Verfahrensweli se zu Uberprifen.

Die sehr hohe Variabilitét der Untersuchungsergebnisse bel den Phaeopigmentbestimmungen
lasst den Schluss zu, dass keine der drei Messmethoden fur die Bestimmung von
Phaeopigmenten geeignet ist, da sowohl unter Wiederhol- als auch unter V ergleichsbedingungen
die Standardabweichungen teilweise weit oberhalb von 50 % liegen. Daher empfiehlt es sich, die
Vorgehensweise bel der Phaeopigmentbestimmung grundsétzlich zu Uberdenken. Die
existierenden Standardverfahren sollten unter diesem Gesichtspunkt geprift und neu Uberarbeitet

werden.

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit der regelméaiigen Durchfiihrung von Ring-
versuchen. Eine Wiederholung in 2- bis 3jahrigem Rhythmus sollte angestrebt werden.
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6 Anhang

6.1 Tabellen

Tabelle10:  Alphabetische Liste der Ringversuchsteilnehmer

I nstitution Anschrift
Berliner Betrieb fir Zentrale Gesundheit- D-10557 Berlin

liche Aufgaben (BBGeS), Institut fur
Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen
(ILAT), FB 31: Umwelt- und Gesundheits-
schutz

Invalidenstral’e 60

BIOBAC GmbH

D-24784 Westerronfeld
Rolandskoppel 13

Biologische Anstalt Helgoland i. d. Stiftung
Alfred-Wegener-Institut fir Polar- und
Meeresforschung (AWI)
Wattenmeerstation Sylt

D-25992 List/Sylt
Hafenstralle 43

Institut fir Ostseeforschung Warnemiinde
(IOW) an der Universitat Rostock

D-18119 Warnemiinde
Seestralie 15

Landesamt fur Natur und Umwelt des
Landes Schleswig-Holstein (LANU)

D-24220 Flintbek
Hamburger Chaussee 25

Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und
Geologie (LUNG), Kstenlabor

D-18439 Stralsund
Badenstral3e 18

L andesuntersuchungsamt fir Chemie,
Hygiene und Veterindrmedizin, Abt. 5

D-28205 Bremen
St. Jirgenstral3e Haus 9

Niedersichsisches Landesamt fir Okologie,

D- 26548 Norderney

Forschungsstelle K iiste (NLO-FSK) Ander Mihle 5
Niedersichsi sches Landesbetrieb fir D-21680 Stade
Wasserwirtschaft und K Ustenschutz, Harsefelder Stralle 2

Betriebsstelle Stade

Staatliche Umwel tbetriebsgesel | schaft,

D-01640 Neusdrnewitz

Geschéftsbereich Labore Prasseweg 9
Umweltbundesamt, 11 4.3 D-14195 Berlin
PF 330022
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Tabelle11:  Ergebnisse der Pigmentanaysen mittels HPLC der Probe 1 (Ostsee) und 2 (Bodden) nach
Lagerung der Filter bei — 70 °C

Probe 1 Probe 2
Lagerungind 180 152
Filter Nr. 173 174 381 382
Nr. der Messung 1 2 1 2 1 2 1 2
Filtrationsvolumen (1) 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3

Extrahiertes Volumen

(ml)

Chlorophyll ¢ (ug/l) 1,605 | 1,557 | 1,447 | 1,668 | 1,288 | 1,315 | 1,358 | 1,324

Peridinin (ug/l) 2,537 | 2,498 | 2,479 | 2,497
Fucoxanthin (ug/l) 05 | 0489 | 0453 | 0,494 | 0,434 | 0,47 | 0,494 | 0,46
Violaxanthin (ug/) 0,179 | 0,203 | 0,227 | 0,204

Diadinoxanthin (pg/l) 05 |0484 | 0542 | 0518 | 0,126 | 0,121 | 0,041 | 0,096

Alloxathin (ug/l) 0,242 | 0,229 | 0,268 | 0,271 | 0,752 | 0,788 | 0,823 | 0,839
Zeaxanthin (ug/l) 2,03 | 2,245 | 2,316 | 2,375
Lutein (ug/l) 0,882 | 0,739 | 0,854 | 0,794
Chlorophyll b (ug/) 0,896 | 0,783 | 1,001 | 0,981

Chlorophyll a (ug/l) 2,667 | 2,157 | 2,799 | 3,217 | 9,941 |11,366|10,553| 10,431

R-Carotin (ug/l) 0,038 | 0,043 | 0,531 | 0,355 | 0,522 | 0,507

In Tabelle 12 bis Tabelle 21 sind in den Spaten , Ausreil3er bzw. Bemerkungen folgende

Abkirzungen verwendet worden:

A: kennzeichnet die Labore, bei denen mittels des Grubbs-Tests ein Einzelausrei3er ermittelt
wurde

B: kennzeichnet die Labore, bel denen der Labormittelwert signifikant von den dbrigen
Laboren abweicht

C: beschreibt eine signifikant tberhohte laborinterne Standardabweichung

E: kennzeichnet Labore, bei denen der Labormittelwert aul3erhalb des Toleranzintervalls liegt,
welches durch die Bedingung |Z,| = 2 bestimmt ist
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Tabelle12:  Laborkenndaten Probe 1, Chlorophyll anach DIN 38412 Teil 16
Probe 1, Anzahl | MW Aus- MW Bemer- MW Bemer-
Labor Chlorophyll a ug_/l SD der nach |reil3er-| nach Q- kung na<_:h kung
nach DIN 38412 Teil 16 Werte | DIN typ | Methode Cofino

02 5,6 6,2 5,6 56 | 0,3 4 5,6 A 5,8 5,8

03 3,9 4,1 3,6 6,8 1,3 4 3.9 A 4,6 4,6

04 44 5,0 4,1 39 | 04 4 4,3 4,3 4,3

05 3,6 5,6 1,8 5,9 1,7 4 4,2 4,2 4,2

06 6,2 5,6 5,6 56 | 0,3 4 5,6 A 5,8 5,8

07 5,2 3,8 5,2 37 | 07 4 4,5 4,5 4,5

08 -0,6 3,0 59 65 | 28 4 3,7 C 3,7 3,7

09 5,2 5,2 51 50 | 01 4 51 51 51

10 5,0 5,6 4,1 53 | 0,6 4 5,0 50 5,0

11 5,6 5,0 4,7 47 | 04 4 5,0 5,0 5,0

12 4,4 7,4 3,0 44 | 16 4 4,8 4,8 4,8
Gesamtzahl der Laboratorien 11 11 11
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 10 11 11
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 44
Anzahl der ausrei3erfreien Einzel-Analysenwerte 37
Gesamtmittelwert 4.8 4.8 49
Vergleichsstandar dabweichung 1,00 1,18 1,20
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 20,92 24,48 24,74
Wieder holstandar dabweichung 0,98 0,63 0,95
Wieder holvariationskoeffizient (%) 20,57 13,10 19,69
untere Toleranzgrenze 3,0 2,7 2,7
obere Toleranzgrenze 7,0 7,6 7,6
Tabelle13:  Laborkenndaten Probe 1, Phaeopigmentgehalt nach DIN 38412 Teil 16

_Probe 1, Anzahl | MW Aus— MW Bemer- MW Bemer-
L abor Phaeopigmentgehalt pg/l SD der nach |reiBer-| nach Q- kung nach kung
nach DIN 38412 Teil 16 Werte | DIN typ | Methode Cofino

02 0,6 0,4 1,2 12 | 04 4 0,9 0,9 0,9

03 09 0,0 1,2 16 | 06 4 0,9 0,9 0,9

04 1,4 14 1,9 16 | 02 4 1,6 1,6 1,6

05 1,2 0,0 5,7 -0,7 | 25 4 1,6 1,6 1,6

06 0,0 0,8 0,2 02 | 03 4 0,3 0,3 0,3

07 29 44 1,8 25 | 09 4 29 29 29

08 5,6 3,7 -1,8 -1,1 | 31 4 1,6 1,6 1,6

09 0,3 1,0 1,1 10 | 0,3 4 0,9 0,9 0,9

10 -0,2 0,0 0,7 -0,3 | 04 4 0,1 E 0,1 E 0,1 E

11 0,4 0,4 0,7 0,7 | 02 4 0,6 0,6 0,6

12 0,8 -3,2 4,3 08 | 2,7 4 0,7 0,7 0,7
Gesamtzahl der Laboratorien 11 11 11
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 11 11 11
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 44
Anzahl der ausrei3erfreien Einzel-Analysenwerte 44
Gesamtmittelwert 1,1 1,0 0,9
Vergleichsstandar dabweichung 1,70 1,33 1,41
Vergleichsvariationskoeffizient 158,10 138,77 156,67
Wieder holstandar dabweichung 1,74 0,71 0,97
Wieder holvariationskoeffizient 161,46 74,07 107,78
untere Toleranzgrenze 0,2 0,1 0,1
obere Toleranzgrenze 57 4.6 4.8
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Tabelle14:  Laborkenndaten Probe 1, Chlorophyll a nach HELCOM
Probe 1, Anzahl | MW | Aus MW MW
Labor Chlorophyll a pg/l SD der nach |reiRer-| nach Q- Blfqueé' nach Bmeé-
nach HELCOM Werte | DIN typ | Methode Cofino
02 4,9 55 4,5 48 | 04 4 4,9 4,9 4,9
03 5,8 4,7 2,7 3,3 1,2 4 41 4,1 4,1
04 3,7 4,3 4,1 49 | 04 4 4,3 4,3 4,3
05 3,2 4,9 34 34 | 0,7 4 3,7 3,7 3.7
06 0
07 5,1 51 54 47 | 0,2 4 5,1 51 51
08 2,3 3,6 4,5 5,7 1,2 4 4,0 4,0 4,0
09 5,9 5,7 6,4 52 | 04 4 5,8 5,8 5,8
10 2,7 2,8 3,1 30 | 02 4 2,9 2,9 29
11 6,5 6,4 6,0 58 | 0,3 4 6,2 6,2 6,2
12 6,1 6,0 5,8 64 | 0,2 4 6,1 6,1 6,1
Gesamtzahl der Laboratorien 10 10 10
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 10 10 10
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 40
Anzahl der ausreilerfreien Einzel-Analysenwerte 40
Gesamtmittelwert 47 4,7 48
Vergleichsstandar dabweichung 1,27 1,38 1,07
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 26,89 29,54 22,43
Wieder holstandar dabweichung 0,75 0,54 0,52
Wieder holvariationskoeffizient (%) 15,89 11,61 10,90
untere Toleranzgrenze 24 2,2 2,8
obere Toleranzgrenze 7,7 8,0 7,2
Tabelle15:  Laborkenndaten Probe 1, Chlorophyll alaborinterne Routinemethode
Probe 1, Anzahl | MW | Aus MW MW
L abor Chlorophyll a pg/l SD der nach |reiRer-| nach Q- BI?[T'%_ nach Bfmmeé_
laborinterne Routinemethode Werte | DIN typ | Methode Cofino
02 4,0 44 44 42 | 0,2 4 4,3 4,3 4,3
03 5,2 59 74 74 | 1,0 4 6,5 6,5 6,5
04 55 6,2 6,4 57 | 04 4 6,0 6,0 6,0
05 2,2 2,0 5,2 3,6 1,3 4 3,3 C,E 3.3 E 3.3 E
06 5,9 6,2 5,3 6,8 | 05 4 6,1 6,1 6,1
06_02 5,3 5,0 5,0 6,2 | 05 4 5,4 54 54
07 6,1 5,8 5,7 52 | 0,3 4 5,7 5,7 5,7
07_03 6,0 5,7 5,3 48 | 04 4 5,5 55 5,5
08 44 5,0 4,7 53 | 0,3 4 4,9 4,9 4,9
09 6,2 5,3 54 51 | 04 4 55 5,5 5,5
10 5,3 5,3 4,7 53 | 0,3 4 5,2 5,2 5,2
11 5,8 59 6,3 6,0 | 0,2 4 6,0 6,0 6,0
12 44 44 59 44 | 0,7 4 4,8 4,8 4,8
Gesamtzahl der Laboratorien 13 13 13
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 12 13 13
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 52
Anzahl der ausreilerfreien Einzel-Analysenwerte 48
Gesamtmittelwert 55 54 55
Vergleichsstandar dabweichung 0,79 0,91 0,66
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 14,48 17,03 12,04
Wieder holstandar dabweichung 0,55 0,55 0,51
Wieder holvariationskoeffizient (%) 10,09 10,20 9,23
untere Toleranzgrenze 40 3,7 4,2
obere Toleranzgrenze 7,2 7,4 6,9
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Tabelle16:  Laborkenndaten Probe 1, Phaeopigmentgehalt laborinterne Routinemethode
Probe 1, Anzahl | MW | Aus MW MW
L abor Phaeopigmentgehalt pg/l sD der nach |reiRer-| nach Q- Blfqu egr- nach BI?J:] e;'
laborinterne Routinemethode Werte | DIN typ | Methode Cofino
02 0,6 0,7 0,8 08 | 01 4 0,7 0,7 0,7
03 1,6 0,8 0,4 -0,1 | 0,6 4 0,7 0,7 0,7
04 1,0 -0,2 -0,7 -06 | 0,7 4 -0,1 E -0,1 E -0,1 E
05 -0,8 | 0,0 1 -0,8 E -0,8 E -0,8 E
06 0,5 1,3 0,5 03 | 04 4 0,7 0,7 0,7
06_02 0,5 0,6 1,6 19 | 0,6 4 12 12 1,2
07 0,1 0,0 0,6 06 | 03 4 0,3 0,3 0,3
07_02 0,1 0,0 0,6 06 | 03 4 0,3 0,3 0,3
08 7,4 54 6,3 6,7 | 0,7 4 6,5 B,E 6,5 E 6,5 E
09 0
10 0,1 0,5 1,1 14 | 05 4 0,8 0,8 0,8
11 0,5 0,3 0,6 05 | 01 4 0,5 0,5 0,5
12 1,8 2,8 0,3 2,8 1,0 4 19 19 1,9
Gesamtzahl der Laboratorien 12 12 12
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 11 12 12
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 45
Anzahl der ausrei3erfreien Einzel-Analysenwerte 41
Gesamtmittelwert 0,7 0,7 0,6
Vergleichsstandar dabweichung 0,79 0,89 0,58
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 121,32 129,18 98,30
Wieder holstandar dabweichung 0,62 0,56 0,56
Wieder holvariationskoeffizient (%) 94,14 81,72 94,41
untere Toleranzgrenze 0,1 0,1 0,1
ober e Toleranzgrenze 2,8 31 2,2
Tabellel7:  Laborkenndaten Probe 2, Chlorophyll anach DIN 38412 Teil 16
Probe 2, Anzahl | MW | Aus MW MW
L abor Chlorophyll a pg/l sD der nach |reiRer-| nach Q- Blfqueé' nach BI?J:\eg;-
nach DIN 38412 Teil 16 Werte | DIN typ | Methode Cofino
02 20,7 | 188 | 20,7 | 188 | 1,0 4 19,7 19,7 19,7
03 188 | 158 | 109 99 | 3,6 4 13,9 13,9 13,9 E
04 19 1,8 1,8 1,7 | 01 4 18 B, E 1,8 E 1,8 E
05 20,7 | 148 | 21,7 | 247 | 3,6 4 20,5 20,5 20,5
06 195 | 176 | 195 | 186 | 0,8 4 18,8 18,8 18,8
07 18,1 | 203 | 19,2 | 189 | 0,8 4 19,1 19,1 19,1
08 23,7 | 257 | 257 | 257 | 09 4 25,2 25,2 25,2 E
09 18,7 | 179 | 193 | 186 | 05 4 18,6 18,6 18,6
10 178 | 22,7 | 178 | 187 | 2,0 4 19,3 19,3 19,3
11 22,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 09 4 21,2 21,2 21,2
12 4,9 9,9 19,7 | 148 | 55 4 123 | C,E 12,3 12,3 E
Gesamtzahl der Laboratorien 11 11 11
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 9 11 11
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 44
Anzahl der ausrei3erfreien Einzel-Analysenwerte 36
Gesamtmittelwert 19,6 18,1 19,0
Vergleichsstandar dabweichung 3,54 4,22 2,64
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 18,07 23,26 13,91
Wieder holstandar dabweichung 2,25 1,47 1,83
Wieder holvariationskoeffizient (%) 11,49 8,13 9,64
untere Toleranzgrenze 13,0 10,5 14,0
obere Toleranzgrenze 27,4 27,8 24,7
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Tabelle18:  Laborkenndaten Probe 2, Phaeopigmentgehalt nach DIN 38412 Teil 16
Probe 2, Anzahl | MW | Aus MW MW
Labor Phaeopigmentgehalt pg/l SD der nach |reil3er-| nach Q- Blfqu egr- nach BI?J:] e;'
nach DIN 38412 Teil 16 Werte | DIN typ | Methode Cofino

02 29 55 3,6 55 1,2 4 4.4 4.4 4,4

03 14,5 5,0 0,2 26 | 54 4 5,6 C 5,6 5,6

04 0,6 0,7 0,4 0,7 | 01 4 0,6 0,6 0,6 E

05 15 13,6 1,9 24 | 51 4 19 A 4,9 1,9

06 3,8 6,4 3,1 2,7 1,4 4 4,0 4,0 4,0

07 10,7 7,0 5,3 66 | 20 4 7,4 7,4 74

08 -2,9 -3,5 -4.9 -62 | 1,3 4 -4,4 E -4,4 E -4,4 E

09 7,4 6,8 5,3 4,8 1,1 4 6,1 6,1 6,1

10 2,3 -2,6 1,6 14 | 19 4 0,7 0,7 0,7

11 1,6 4,2 2,2 2,2 1,0 4 2,6 2,6 2,6

12 193 | 144 1,1 60 | 7,1 4 10,2 C 10,2 10,2
Gesamtzahl der Laboratorien 11 11 11
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 9 11 11
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 44
Anzahl der ausreilerfreien Einzel-Analysenwerte 35
Gesamtmittelwert 2,6 3,6 4.5
Vergleichsstandar dabweichung 3,76 3,99 3,92
Vergleichsvariationskoeffizient 145,04 110,96 87,11
Wieder holstandar dabweichung 1,52 2,11 2,55
Wieder holvariationskoeffizient 58,69 58,50 56,67
untere Toleranzgrenze 0,4 0,5 0,6
obere Toleranzgrenze 12,9 14,5 15,1
Tabelle19:  Laborkenndaten Probe 2, Chlorophyll a nach HELCOM

Praobe 2, Anzahl | MW | Aus MW MW
L abor Chlorophyll a pg/l SD der nach |reiRer-| nach Q- Bfmqegr- nach Bfmmeé_
nach HELCOM Werte | DIN typ | Methode Cofino

02 210 | 200 | 195 | 194 | 06 4 20,0 20,0 20,0

03 11,2 8,0 15,7 72 | 33 4 10,5 10,5 10,5 E

04 140 | 170 | 162 | 182 | 15 4 16,4 16,4 16,4

05 115 | 16,2 11,3 | 2,3 3 13,0 13,0 13,0 E

06 0

07 196 | 191 | 20,2 | 20,2 | 0,5 4 19,8 19,8 19,8

08 197 | 21,3 | 261 | 225 | 24 4 22,4 22,4 22,4

09 233 | 236 | 227 | 222 | 05 4 23,0 23,0 23,0

10 11,3 | 102 | 11,3 | 116 | 05 4 11,1 11,1 11,1 E

11 241 | 233 | 232 | 226 | 05 4 23,3 23,3 23,3

12 21,7 | 225 | 193 | 20,1 | 1,3 4 20,9 20,9 20,9
Gesamtzahl der Laboratorien 10 10 10
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 10 10 10
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 39
Anzahl der ausreilerfreien Einzel-Analysenwerte 39
Gesamtmittelwert 18,2 17,8 19,8
Vergleichsstandar dabweichung 5,18 5,61 3,34
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 28,54 31,46 16,86
Wieder holstandar dabweichung 1,89 1,18 1,39
Wieder holvariationskoeffizient (%) 10,43 6,61 7,02
untere Toleranzgrenze 8,9 7,9 13,5
obere Toleranzgrenze 30,5 314 27,2
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Tabelle20:  Laborkenndaten Probe 2, Chlorophyll a laborinterne Routinemethode

Probe 2, Anzahl | MW Aus- MW Bemer- MW Bemer-
Labor _Chlor ophyll a uo/l SD der nach |reil3er-| nach Q- kung na<_:h kung
laborinterne Routinemethode Werte DIN typ | Methode Cofino
02 14,9 148 | 148 | 144 | 0,2 4 14,7 14,7 14,7
03 222 | 2711 | 222 | 247 | 2,0 4 24,1 24,1 24,1
04 27,2 195 | 136 | 136 | 56 4 18,5 C 18,5 18,5
05 16,1 18,2 180 | 158 | 11 4 17,0 17,0 17,0
06 215 | 195 | 195 | 205 | 08 4 20,3 20,3 20,3
06_02 205 | 195 | 205 | 234 | 15 4 21,0 21,0 21,0
07 214 | 20,9 194 | 196 | 0,8 4 20,3 20,3 20,3
07_02 8,8 196 | 182 18,2 | 4,3 4 18,7 A 16,2 16,2
08 19,7 178 | 138 | 21,7 | 29 4 18,3 18,3 18,3
09 210 | 199 | 201 | 210 | 05 4 20,5 20,5 20,5
10 158 | 17,8 | 197 178 | 14 4 17,8 17,8 17,8
11 221 | 238 | 223 | 223 | 0,7 4 22,6 22,6 22,6
12 148 | 14,8 | 24,7 148 | 4,3 4 14,8 A 17,3 17,3
Gesamtzahl der Laboratorien 13 13 13
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 12 13 13
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 52
Anzahl der ausrei3erfreien Einzel-Analysenwerte 46
Gesamtmittelwert 19,3 19,0 19,5
Vergleichsstandar dabweichung 3,13 3,65 3,22
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 16,26 19,24 16,49
Wieder holstandar dabweichung 1,55 1,74 2,09
Wieder holvariationskoeffizient (%) 8,03 9,15 10,71
untere Toleranzgrenze 13,4 12,3 13,5
ober e Toleranzgrenze 26,1 27,2 26,6
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Tabelle21:  Laborkenndaten Probe 2, Phaeopigmentgehalt laborinterne Routinemethode
Probe 2, Anzahl | MW | Aus MW MW
Labor Phaeopigmentgehalt pg/l SD der nach |reil3er-| nach Q- BES:] egr- nach BI?J:‘] e;'
laborinterne Routinemethode Werte | DIN typ | Methode Cofino
02 3,9 4,5 4.4 42 | 0,2 4 4,3 4,3 4,3
03 3,8 -2,9 3.8 -04 | 29 4 1,1 11 1,1
04 -4.8 3,3 6,8 84 | 51 4 3,4 34 3.4
05 -3,1 -3,3 -3,6 -26 | 04 4 -3,2 E -3,2 E -3,2 E
06 0,5 24 3,8 14 | 12 4 2,0 2,0 2,0
06_02 6,3 7,2 6,9 157 | 39 4 9,0 9,0 9,0
07 21,8 1,6 1,3 15 | 88 4 6,6 6,6 6,6
07_02 21,8 1,6 1,3 15 | 88 4 6,6 6,6 6,6
08 191 | 231 | 340 | 178 | 64 4 235 | B,E 235 E 23,5 E
09 0
10 6,4 44 2,5 44 | 14 4 44 4,4 44
11 24 1,6 2,1 24 | 03 4 2,1 2,1 2,1
12 9,5 12,9 -04 95 | 50 4 7,9 7,9 7,9
Gesamtzahl der Laboratorien 12 12 12
Gesamtzahl der ausgewerteten Laboratorien 11 12 12
Gesamtzahl der Einzel-Analysenwerte 43
Anzahl der ausreilerfreien Einzel-Analysenwerte 44
Gesamtmittelwert 4,0 42 572
Vergleichsstandar dabweichung 5,77
Vergleichsvariationskoeffizient (%) 143,57 130,74 120,66
Wieder holstandar dabweichung 531
Wieder holvariationskoeffizient (%) 132,23 47,14 91,70
untere Toleranzgrenze 0,6 0,6 0,7
obere Toleranzgrenze 19,8 19,4 22,2
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1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschlufbericht

Tabelle 22: Z,-Scores Probe 1, Auswertung nach DIN 38402 Teil 42
| Crioroma ] Praemmioment | chropny a | Shioropt | Proemianent
DIN _38412 DIN _38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,72 -0,49 0,15 -1,63 0,07
03 -1,00 -0,33 -0,51 1,18 0,02
04 -0,50 0,21 -0,40 0,57 -2,75
05 -0,61 0,20 -0,86 -2,98 -5,14
06 0,72 -1,68 0,69 -0,01
06_02 -0,11 0,46
07 -0,34 0,78 0,25 0,28 -1,16
07_03 -0,01 -1,16
08 -1,18 0,23 -0,60 -0,82 5,36
09 0,30 -0,49 0,73 0,05
10 0,19 -2,23 -1,59 -0,42 0,11
11 0,19 -1,14 0,99 0,63 -0,63
12 0,01 -0,87 0,92 -0,92 1,18
Tabelle 23: Z,-Scores Probe 2, Auswertung nach DIN 38402 Teil 42
[ Criorcomita | Preeoionent | crrcpny | Sereen 2 | Properer
DIN '38412 DIN .38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,03 0,34 0,30 -1,56 0,03
03 -1,75 0,58 -1,65 1,39 -1,70
04 -5,43 -1,79 -0,39 -0,27 -0,34
05 0,23 -0,59 -1,11 -0,77 -4,15
06 -0,24 0,27 0,29 -1,15
06_02 0,50 0,63
07 -0,14 0,93 0,26 0,31 0,32
07_03 -0,21 0,32
08 1,43 -6,24 0,69 -0,35 2,47
09 -0,31 0,67 0,78 0,36
10 -0,10 -1,72 -1,52 -0,51 0,05
11 0,41 -0,04 0,83 0,98 -1,09
12 -2,22 1,48 0,45 -1,53 0,49
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1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschluf3bericht

Tabelle 24: Z,-Scores Probe 1, Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer
| Crioronma | Praemmiament | cpropnya | Ghloroptyl | oepianent
DIN _38412 DIN _38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,68 -0,27 0,14 -1,30 0,03
03 -0,21 -0,08 -0,46 1,12 -0,04
04 -0,47 0,34 -0,35 0,60 -2,74
05 -0,56 0,32 -0,78 -2,48 -5,01
06 0,68 -1,59 0,70 -0,12
06_02 0,02 0,38
07 -0,33 1,07 0,23 0,35 -1,22
07_03 0,10 -1,22
08 -1,05 0,35 -0,54 -0,59 4,75
09 0,22 -0,27 0,67 0,15
10 0,13 -2,20 -1,45 -0,24 0,07
11 0,13 -0,99 09 0,65 -0,71
12 -0,02 -0,69 0,84 -0,68 1,02
Tabelle 25: Z,-Scores Probe 2, Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer
| Crircomita | Precoionent | crrgpny | Serepi | Proepierer
DIN '38412 DIN .38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,33 0,14 0,31 -1,27
03 -1,12 0,36 -1,47 1,24 -1,73
04 -4,26 -1,92 -0,30 -0,15 -0,45
05 0,49 0,23 -0,97 -0,58 -4,03
06 0,14 0,07 0,31 -1,21
06_02 0,49 0,63
07 0,21 0,7 0,29 0,33 0,30
07_03 -0,83 0,30
08 1,46 -5,12 0,67 -0,22 2,54
09 0,09 0,45 0,75 0,37
10 0,23 -1,88 -1,36 -0,36 0,02
11 0,64 -0,67 0,80 0,89 -1,16
12 -1,51 1,21 0,45 -0,51 0,48
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1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschlufbericht

Tabelle 26: Z,-Scores Probe 1, Auswertung nach Cofino
| Crioroma ] Praemmioment | chropny a | Shioropt | Proemianent
DIN _38412 DIN _38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,65 -0,13 0,13 -1,97 0,17
03 -0,23 0,01 -0,66 1,41 0,11
04 -0,48 0,35 -0,53 0,67 -2,80
05 -0,58 0,34 -1,07 -3,57 -5,45
06 0,65 -1,56 0,81 0,08
06_02 -0,17 0,71
07 -0,35 1,03 0,25 0,31 -1,04
07_03 -0,05 -1,04
08 -1,06 0,36 -0,76 -1,01 7,45
09 0,20 -0,13 0,84 0,03
10 0,11 -2,20 -1,92 -0,53 0,24
11 0,11 -0,91 1,15 0,74 -0,45
12 -0,05 -0,58 1,07 -1,13 1,70
Tabelle 27: Z,-Scores Probe 2, Auswertung nach Cofino
[ Criorcomita | Preeoionent | crrcpny | oo | Propierer
DIN '38412 DIN .38412 HEL COM Routine- Routine-
Teil 16 Teil 16 methode methode
02 0,25 -0,08 0,04 -1,60 -0,42
03 -2,07 0,20 -3,00 1,29 -1,83
04 -6,93 -2,02 -1,12 -0,34 -0,78
05 0,52 -1,33 -2,20 -0,83 -3,72
06 -0,07 -0,26 0,21 -1,41
06_02 0,42 0,45
07 0,05 0,55 -0,01 0,23 0,16
07_03 -1,10 0,16
08 2,18 -4,59 0,70 -0,42 2,15
09 -0,16 0,29 0,85 0,28
10 0,09 -1,98 -2,81 -0,58 -0,34
11 0,78 -1,01 0,95 0,89 -1,36
12 -2,68 1,07 0,29 -0,74 0,32
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Tabelle28:  Zusammenstellung der Details der |aborinternen Routinemethoden
Labor 03 04 06 08 10 12 02 11 05 07 09
M ethode DIN 38412 |DIN 38412 |DIN 38412 |DIN 38412 |DIN 38412 |DIN 38412 |HELCOM |[HELCOM [nach Jeffrey [nach nach Jeffrey;
Teil 16 Teil 16 Tell 16 Teil 16 Teil 16 Teil 16 (aber mit 90 |(aber mit 90 [u.Humphrey, |Stickland u. |mit 90 %
% Aceton) (% Aceton) |Lorenzen; Parsons, Aceton
mit 90 % Lorenzen;
Aceton mit 90 %
Aceton
Probevolumen|500 ml bis 1000 ml 1000 mi 1000 ml 2000 ml 200 - 500 ml {250 -1000 mI|{500 - 1000 {250 ml 100 - 200 ml
mi
Filter fir die [Whatman  [Schleicher & [Schleicher & |Schleicher & |Satorius Whatman  (Whatman  [Whatman  |Schleicher & |Satorius Whatman
Algenan- Glasfaser- |Schull Glas- |Schull Glas- |Schull Glas- |Cellulose-  |Glasfaser-  |Glasfaser- |Glasfaser- |Schill Glas- |Cellulose-  |Glasfaser-
reicherung filter (GF/C, |faserfilter  |faserfilter |faserfilter  [Nitrat-Mem- |filter (GF/C, |[filter (GF/F, [filter (GF/F, |faserfilter  |Nitrat-Filter |filter (GF/C,
47 mm) (GF6, 50 (GF®6, 45 (GF6, 50 branfilter 47 mm, 25 mm) 47 mm) (GF®6, 47 (55 mm, 47 mm,
mm) mm) mm) (Porengroi3e: [Porengrofie: mm) Porengrof3e: |Porengrofie:
3 um) 1,2 um) 0,45 um) 1 um)
Extraktions- |99 % 96 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Aceton |90 % Aceton |90 % Aceton |90 % Aceton |90 % Aceton
mittel Ethanol mit |Ethanol Ethanol mit |Ethanol, Ethanol mit |Ethanol mit (p. A. p. A.
MEK reinst, MEK vergallt MEK MEK
vergallt unvergdllt  |vergdllt und vergallt vergallt
90 %
Ethanol rein
HeiR- . . : . . . . : . . :
extraktion ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein
Homo- Potters- keine IKA- Morser ohne |Polytron PT [IKA- Ultraturrax |Morser, ohne|Potters- IKA- keine
genisator Homogeni- |Homogeni- |Ultraturrax |Quarzsand |3000 Ultraturrax  |[(Multifix), |Quarzsand [Homogeni- |Ultraturrax |Homogeni-
sator (Fa. B. |sation T25 T25+18G  |rotierender sator (Fa. B. [T25 sation
Brauer) Teflonstab Brauer)
(3000
U/min)
Homogenisier-| 5 iy 2-3min 2min | 45-60sec | 2min 1-2min | 2-3min | 30sec 20 sec.

dauer




Labor 03 04 06 08 10 12 02 11 05 07 09
Extraktions 1h 24 h 21h 17h 24h 24 h 3-4h 2h 4h 2h 18h
dauer
Temperatur |20°C (im  |Raumtempe- |3 h bei Raumtempe- |23 °C, ca 20°C ca 20-22 |Raumtempe- |Raumtempe- [ca. 5°C (im [4°C (im
wahrend der  |Dunkeln) ratur (im Raum- ratur (im (Raumtempe |(Raumtempe |°C (Raum-  [ratur (im ratur (im Dunkeln) Dunkeln)
Extraktion Dunkeln) temperatur, |Dunkeln) ratur, im ratur, im temperatur, |Dunkeln) Dunkeln)

dann 18 h Dunkeln) Dunkeln) im Dunkeln)

Kuhlschrank

(4°C)
Extraktklarun
g mittels ja ja nein nein nein nein ja ja ja ja ja
Zentrifugation
Zentrifugenty |Heraeus Heraeus Hettich Hettich KENDRO |Heraeus- Beckmann
p Labofuge |Minifuge RF Universal 30 |Universal 32 [Labofuge  [Digifuge GL |TJ-6

GL R 4DO

zz?:rlfugatlon 15min 20 min 10 min 20 min 13 min 10 min 15min
Kdhlung nein nein 10-15°C nein nein nein nein
U/min 5000 5000 3500 4500 3500 4000 3000
Extraktklarun
g mittels nein nein ja ja ja ja nein nein nein nein nein
Filtration
Filter Schleicher & |Schleicher & |Satorius Whatman

Schll Schll Cellulose- |Glasfaser-

(Blauband- |(Blauband- ([Nitrat- filter (GF/C,

filter 589/3, |filter, 45 Membran- |47 mm,

55 mm) mm) filter (Poren- |Porengrofie:

groRe: 0,45 (1,2 um)
Hm)

Pumpentyp Welabo, Typ |Wasserstrahl | TOM-Jet Fa. Wasserstrahl Vacuubrand

N 010 pumpe Genser pumpe TypRZ 2
Extraktions | o5 oy 30ml 50 ml 100 mi 100 mil 50 mi 10m 10ml 12m 15m 10m

volumen




Labor 03 04 06 08 10 12 02 11 05 07 09
Messprinzip [spektrophoto [spektrophoto [spektrophoto [spektrophoto [spektrophoto |spektrophoto |fluoro- spektrophoto |spektrophoto spekftrophoto spekf[rophoto

metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch (3- |metrisch (3- |Metrisch metrisch

Punkt- Punkt-
Verfahren) |Verfahren)

M essger at Hitachi 150- |HITACHI  |Specord 50, |BECKMAN |UNICAM  |Varian Cary |Turner- CADAS 200 [Perkin Perkin Bio-Tek

20 Spektro- [U-2000 Analytik DU 70 UV/VIS2 |50 Fluorometer |(Fa. B. Elmer, Elmer, UVIKON

photometer |Spectro- Jena AG 10-AU-005 |Lange) Lambda2 |Lambda5 |XL

photometer auf Lambda
16 aufge-
rustet
Schichtdicke Angabe nicht
der K iivetten lcm 5cm 5cm lcm 5cm lcm moglich 2-5cm 5cm 5cm 5cm
M esswellen- 665, 647, 663, 647, 665, 645, 663, 645,
langen (nm) 665 nm 665 nm 665 nm 665 nm 665 nm 665 nm 670 nm 630 nm 630 nm 630 nm 630 nm
M esswellen- keine Tru-
lange Trd- 750 nm 750 nm 750 nm 750 nm 750 nm 750nm  |PUngs 750 nm 750 nm 750 nm 750 nm
bungs- korrektur
korrektur
Ansduerung [nein,im nein, in nein, nein nein,in nein ja nein nein,im ja keine Phaeo-
in Kivette? |Reagenzglas |Braunglas- |Gesamt- 100 mI-Maf3- Proben- pigment-
flasche volumen (50 kolben réhrchen Bestimmung
ml Extrakt)

Wartezeit
nach 60 min 5min 10-15min 3min 10 min 10 min 1min 2min 5min 0,5 min
Ansduerung
Ansauerung |60 pl 1 N 100 2m |150 2N |150 I 2m  |300l 2N |300 pl 1 100 ul 1IN |60 ul IN 75ul1m |3 Tropfen
der Extrakte |HCl pro5ml|{HCl pro30 |HClpro50 |HCl pro50 |HCI pro100 |mol/l HCI |HCL pro8 [HCI pro5ml{HCl pro12 [1,2N HCI

Extrakt ml Extrakt [ml Extrakt |[ml Extrakt |ml Extakt ml Extrakt |Extrakt ml Extrakt
HCI-Molaritat] 4 515 moi/1 {0,0067 mol/l | 0,006 mol/l | 0,003 mol/l | 0,006 mol/l | 0,006 mol/I {0,0125 mol/| 0,012 mol/l 0,0062 molnt| & 9:004

mol/I




Umweltbundesamt, FG 11 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschlufbericht

6.2  Abbildungen

6.2.1 Probel (statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,784 pg/l (empirischer Wert)

Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 20,57%

Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 20,92%

Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 2,951 - 7,043 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)

Anzahl der Werte: 37 Methode: DIN38402
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Abbildung 16: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16

(statistische Auswertung nach DIN

38402 Teil 42)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 1,075 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 161,46%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 158,10%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,154 - 5,738 ug/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: DIN38402
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Abbildung 17: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,708 g/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 15,89%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 26,89%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 2,434 - 7,683 g/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 40 Methode: DIN38402
10
9 =
1 2
g-] Toleranzgrenze 2
R o
7j 8 \@QS\
] € @
6] = = = g L&
gl ([ 1 - =1 T
44 L
3] =
2 Toleranzgrenze
1
O’\ U U U U U U U U U U
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12
Labor

Abbildung 18: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM (statistische
Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschlufbericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 5,460 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 10,09%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 14,48%
Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 3,977 - 7,174 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 48 Methode: DIN38402
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Abbildung 19: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 0,654 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 94,14%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 121,32%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,088 - 2,816 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 41 Methode: DIN38402
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Abbildung 20: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung mit laborinterner Routine-

methode (statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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6.2.2 Probe 2 (statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 19,575 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr rel): 11,49%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 18,07%
Anzahl der Labore: 9 Toleranzgrenzen: 13,030 - 27,415 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 36 Methode: DIN38402
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Abbildung 21: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 2,594 ug/l (emplnscher Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 58,6
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 145,04%
Anzahl der Labore: 9 Toleranzgrenzen: 0,362 - 12,897 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 35 Methode: DIN38402
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Abbildung 22: Einzelwertdarstellung Probe 2, Phaeopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16

(statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 18,156 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr rel): 10,43%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 28,54%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 8,898 - 30,479 pg/l  (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 39 Methode: DIN38402
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Abbildung 23: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM (statistische
Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 19,270 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 8,03%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 16,26%
Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 13,433 - 26,136 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 46 Methode: DIN38402
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Abbildung 24: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (tatistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,016 ug/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 132,23%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 143,57%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,559 - 19,799 g/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: DIN38402
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Abbildung 25: Einzelwertdarstellung Probe 2, Phaeopigment-Bestimmung mit |aborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach DIN 38402 Teil 42)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschlufbericht

6.2.3 Probel (statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber -Schatzer)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,823 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 13,10%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 24,48%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 2,686 - 7,554 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Q/Huber
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Abbildung 26: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 0,960 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 74,07%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 138,77%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,132 - 4,602 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Q/Huber
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Abbildung 27: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG Il 3.3

1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,686 ug/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 11,61%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 29,53%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 2,222 - 7,999 ug/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 40 Methode: Q/Huber
104
9 5
1 >
- Toleranzgrenze S
B B
B N
4 f
7 S &
] € @
6] = = g L&
S T = I R = I I A I
% H 1
3] =
L
] Toleranzgrenze
1
O’\ U U U U U U U U U U
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12
Labor

Abbildung 28: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM (statistische
Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3

1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschlufbericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 5,350 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 10,20%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 17,03%
Anzahl der Labore: 13 Toleranzgrenzen: 3,658 - 7,357 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 52 Methode: Q/Huber
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Abbildung 29: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer)
Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 0,687 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 81,72%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 129,18%
Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 0,093 - 3,112 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 45 Methode: Q/Huber
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Abbildung 30: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG Il 3.3

1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschluf3bericht

6.2.4 Probe 2 (statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber -Schatzer)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 18,126 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 8,13%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 23,26%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 10,463 - 27,795 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Q/Huber
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Abbildung 31: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 3,600 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 58,49%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 110,96%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,483 - 14,473 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Q/Huber
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Abbildung 32: Einzelwertdarstellung Probe 2, Phaeopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3

1. Chlorophyll a-Ringversuch

Abschlufbericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 17,833 pg/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 6,61%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 31,46%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 7,917 - 31,438 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 39 Methode: Q/Huber
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Abbildung 33: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach HEL COM (statistische
Auswertung nach Q-Methode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG Il 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 18,990 pg/l (empirischer Wert)

Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 9,15%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 19,24%
Anzahl der Labore: 13 Toleranzgrenzen: 12,259 - 27,146 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 52 Methode: Q/Huber
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Abbildung 34: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,244 ug/l (empirischer Wert)
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 47,14%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 130,74%
Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 0,578 - 19,401 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 48 Methode: Q/Huber
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Abbildung 35: Einzelwertdarstellung Probe 2, Phaeopigment-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Q-M ethode/Huber-Schétzer)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3 1. Chlorophyll

a-Ringversuch Abschlufbericht

6.2.5 Probel (statistische Auswertung nach

Cofino)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung
Probe: Probe 1
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16

Gesamtmittelw ert: 4,850 pg/l
Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 19,69%
Rel. Vergleichs-STD: 24,74%

Anzahl der Labore: 11
Anzahl der Werte: 44

Toleranzgrenzen: 2,680 - 7,629 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Methode: Cofino
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Abbildung 36: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Cofino)

Probe: Probe 1

Anzahl der Labore: 11
Anzahl der Werte: 44

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung

Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16

Gesamtmittelw ert: 0,900 pg/|

Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 107,78%

Rel. Vergleichs-STD: 156,67%

Toleranzgrenzen: 0,129 - 4,767 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Methode: Cofino
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Abbildung 37: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Cofino)




Umweltbundesamt, FG Il 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,770 pg/l
Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 10,90%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 22,43%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzgrenzen: 2,820 - 7,210 ug/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 40 Methode: Cofino
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Abbildung 38: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM (statistische
Auswertung nach Cofino)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschlufbericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 5,480 pg/l

R

.

ToIeranzgrenze

Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr rel) 9,23%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 12,04%
Anzahl der Labore: 13 Toleranzgrenzen: 4,230 - 6,890 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 52 Methode: Cofino
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Abbildung 39: Einzelwertdarstellung Probe 1, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Cofino)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 0,590 pg/l

Probe: Probe 1 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 94,41%

Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 98,31%

Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 0,080 - 2,164 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)

Anzahl der Werte: 45 Methode: Cofino
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Abbildung 40: Einzelwertdarstellung Probe 1, Phaeopigment-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Cofino)
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Umweltbundesamt, FG Il 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschluf3bericht

6.2.6 Probe 2 (statistische Auswertung nach Cofino)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 18,980 pg/l
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 9,64%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 13,91%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 14,018 - 24,681 pg/l (JZu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Cofino
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Abbildung 41: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Cofino)

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 4,500 pg/l
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 56,67%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung nach DIN 38412 L16 Rel. Vergleichs-STD: 87,11%
Anzahl der Labore: 11 Toleranzgrenzen: 0,632 - 15,107 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 44 Methode: Cofino
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Abbildung 42: Einzelwertdarstellung Probe 2, Pheopigment-Bestimmung nach DIN 38412 Teil 16
(statistische Auswertung nach Cofino)
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Umweltbundesamt, FG 11 3.3

1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschlufbericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Mittelwert: 19,820 ug/|
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 7,02%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM Rel. Vergleichs-STD: 16,86%
Anzahl der Labore: 10 Toleranzbereich: 13,613 - 27,164 pg/| (j[Zu-Score| < 2,000)
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Abbildung 43: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung nach HELCOM (statistische
Auswertung nach Cofino)
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Umweltbundesamt, FG Il 3.3 1. Chlorophyll a-Ringversuch Abschluf3bericht

Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Mittelwert: 19,500 pg/ |
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 10,71%
Merkmal: Chlorophyll a-Bestimmung laborinteme Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 16,49%
Anzahl der Labore: 13 Toleranzbereich: 13,521 - 26,558 pg/| (|Zu-Score| < 2,000)
a5 Anzahl der Werte: 52 Methode: Cofino
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Abbildung 44: Einzelwertdarstellung Probe 2, Chlorophyll a-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Cofino)
Ringversuch: Chlorophyll a- und Phaeopigment-Bestimmung Gesamtmittelw ert: 5,180 pg/l
Probe: Probe 2 Rel. Wiederhol-STD (sr,rel): 91,70%
Merkmal: Phaeopigmentbestimmung laborinterne Routinemethode Rel. Vergleichs-STD: 120,66%
Anzahl der Labore: 12 Toleranzgrenzen: 0,698 - 22,223 pg/l (|Zu-Score| < 2,000)
Anzahl der Werte: 48 Methode: Cofino
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Abbildung 45: Einzelwertdarstellung Probe 2, Phaeopi gment-Bestimmung mit laborinterner Routine-
methode (statistische Auswertung nach Cofino)
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